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PARLAMENTUL ROMANIEI
CAMERA DEPUTATILOR  SENATUL

LEGE

privind dispozitivele medicale

Parlamentul Romainiei adoptd prezenta lege.

Capitolul 1
Dispozitii generale

Art.1.- Aceastd lege se aplicd dispozitivelor medicale §i accesoriilor
acestora. In sensul prezentei legi, accesoriile sunt tratate ca dispozitive
medicale propriu-zise. Dispozitivele medicale si accesoriile acestora sunt
numite in continuare dispozitive.

Art.2.- In sensul prezentei legi, termenii sunt definiti dupd cum urmeaza:

a) dispozitiv medical - oricc instrument, aparat, mecanism, material sau
alt articol utilizat singur sau in combinatie, inclusiv software-ul necesar
aplicarii lui corecte, destinat de producdtor folosirii pentru om si care nu isi
indeplineste actiunea principald prevazutd in/sau pe corpul uman prin
mijloace farmacologice, imunologice sau metabolice, dar care poate fi ajutat
in functia sa prin astfel de mijloace, in scop de:

- diagnostic, prevenire, monitorizare, tratament sau alinare a durerii;

- diagnostic, supraveghere, tratament sau compensare a unei leziuni sau
handicap;

- investigatie, inlocuire sau modificare a anatomiei sau a unui proces

fiziologic;



- controlul conceptiei;

b) dispozitiv medical activ - orice dispozitiv medical a carui
functionare se bazeazad pe o altd sursd de putere sau de energie decat aceea
generatd de organismul uman sau gravitatie;

¢) dispozitiv medical implantabil activ - orice dispozitiv medical activ
care este destinat si fie introdus si sd rAiménd implantat in corpul uman sau
intr-un orificiu al acestuia, partial sau total, prin interventie medicald sau
chirurgicala; '

d) accesoriu - un articol care, desi nu este un dispozitiv medical, este
prevazut in mod special de cétre producétor pentru a fi utilizat impreund cu
un dispozitiv, in concordantd cu scopul utilizarii;

e) dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro - orice dispozitiv care
este un reactiv, produs de reactie, calibrator, material de control, chit,
instrument, aparat, echipament sau  sistem,  utilizat singur sau in
combinatie, destinat de producidtor pentru a fi utilizat in vitro pentru
examinarca dc probe, incluzind sénge si grefe de tesut, prelevate din corpul
uman sau, in principal, numai in scopul obtinerii unor informatii:

- privind starea fiziologicd sau patologica sau referitoare la o anomalie
congenitald;

- pentru a determina protectia si compatibilitatea cu un potential
recipient;

- pentru monitorizarea méasurilor terapeutice; recipientele pentru probe
sunt considerate dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro; recipientele
pentru probe sunt acele dispozitive, tip vacuum sau nu, destinate de cétre
producitor special pentru pastrarea initiald si pentru conservarea probelor
obtinute din organismul uman, in scopul unei examindri pentru diagnostic in
vitro;

f) dispozitiv individual la comandd - orice dispozitiv confectionat
conform prescriptiei unui practician medical calificat, care elaboreazd sub
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responsabililatea sa caracteristicile constructive ale dispozitivului cc este
destinat pentru un pacient anume; prescriptia poate fi, de asemenea, emisa de
oricare alti persoani autorizati in virtutea calificirii sale profesionale;
dispozitivele medicale de serie mare, care trebuie sd fie adaptate pentru a
intruni cerintele specifice prescriptiei unui practician medical calificat sau
altd persoand autorizatd, nu sunt con51derate dispozitive individuale, la
comanda;

g) dispozitiv destinat investigatiei clinice - orice dispozitiv previzut a fi
utilizat dc practicianul medical calificat, atunci cdnd conduce investigatia
clinicd, conform anexei nr.X, intr-un mediu clinic adecvat; in scopul
realizarii investigatiei clinice, persoana care, in virtutea calificirii sale
profesionale este autorizati si efectueze astfel de investigatii, va fi acceptatd
ca echivalent cu practicianul medical calificat;

h) directive europene privind dispozitivele medicale - reglementéri
elaborate de Comunitatea Europeand, cu putere de lege in tarile membre, care
contin cerintele esentiale privind calitatea si securitatea impuse dispozitivelor
medicale, in vederea eliminirii barierelor tehnice din calea comertului;

i) certificare - ansamblu de proceduri, verificdri, incercdri, finalizat
printr-un  document-certificat, care atestd conformitatea dispozitivului
medical cu cerintele de sigurantd si de performanta necesare in utilizare;

j) inregistrare - un document care furnizeazd dovezi obiective ale
activitatilor efectuate sau ale rezultatelor obtinute in domeniul dispozitivelor
medicale;

k) cerinte esentiale - caracteristici si performante principale impuse
dispozitivelor medicale, tindnd seama de scopul propus al aparatului, care
sunt specificate pentru fiecare clasi de aparate in directivele si normele
europence;

1) standard armonizat - standardul adoptat de un organism european de
standardizare, referindu-se in mod special la domeniul de aplicare al unei
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directive; un standard este armonizat in cazul aprobarii paralelc a

standardului ISO si CEN;

m) organism de certificare notificat - organismul desemnat de structura
de specialitate a Ministerului Sanatitii pentru evaluarea conformitdtii §i
certificarea dispozitivelor medicale, conform strategiei stabilite de structura
de specialitate a Ministerului Sanatatii;

n) supravegherea in utilizare - ansamblu de masuri prin care se asigurd si
se confirmi siguranta in functionare gi performantele, conform cu scopul
propus, pe toatd durata de exploatare a dispozitivului medical si de detectare
a incidentelor in utilizare;

0) incident - acele defectiuni care au produs sau ar fi putut produce
deces, rinire sau deteriorare grava a stdrii de sdndtate a pacientului,
utilizatorului, tertelor persoane sau care afecteaza calitatea mediului, precum
si acele defectiuni care, prin repetare, produc perturbari in activitatea
medicald, pierderi materiale, timp si altele asemenea;

p) registru - documentul de evidentiere a dispozitivelor medicale
certificate, a producitorilor si furnizorilor de-aparate medicale;

1) producitor - persoana fizicd sau juridicd avind responsabilitatea
proiectirii, producerii, ambalarii §i etichetdrii unui dispozitiv, in scopul
punerii in circulatie a acestuia sub numele sdu propriu, fird deosebire daca
aceastd operatic cste indeplinitd de el insusi sau de o tertd parte in numele siu
(responsabil cu punerea pe piatd); termenul se aplicd si persoanelor fizice sau
juridice care asambleazi, ambaleazi, prelucreaza, reconditioneazd si/sau
eticheteazd produse si/sau atribuie acestora destinatia de dispozitiv cu
intentia de a-1 pune in circulatie sub numele sdu propriu; aceastd definitie nu
se aplica persoanelor care, nefiind producitori in intelesul primului paragrat,
asambleazd sau adapteazd dispozitive deja existente pe piatd, pentru un
pacient individual; |
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s) scopul propus - utilizarea pentru care produsul este destinat, in
concordantd cu datele furnizate de producéator pe etichete, in instructiuni
si/sau materiale promotionale (prospecte comerciale);

$) punere pe piatd - prima operatie de livrare, in schimbul unei plati sau
fard platd, a unui dispozitiv, altul decat dispozitivul destinat investigatiei
clinice sau evaludrii performantei in vederea comercializirii si/sau utilizarii,
fara deosebire dacd este nou sau complet reconditionat;

t) punerea in functiune - faza in care dispozitivul este pentru prima oard
gata pentru utilizare, in conformitate cu scopul propus;

t) reprezentant autorizat - orice persoand fizicd sau juridicd, stabilitd in
Romania, care este special desemnatd de producdtori si care actioneazd si
poate fi contactatd de catre autorititi si organisme imputernicite in locul
producatorului, cu privire la obligatiile acestuia in cadrul acestei legi;

u) dispozitiv pentru autotestare - orice dispozitiv destinat de producétor
pentru a fi utilizat la domiciliu;

v) dispozitiv pentru evaluarea performantei - orice dispozitiv proiectat de
producitor pentru a fi subiectul unuia sau mai multor studii de evaluare a
performantei in laboratoarele de analize medicale sau in alte spatii adecvate,
in afara sediilor proprii.

- Art.3.- (1) Cand wun dispozitiv este destinat administrarii
medicamentelor, dispozitivul va fi reglementat de prezenta lege, fard a
prejudicia legislatia cu privire la medicament.

(2)Daci un astfel de dispozitiv este pus pe piatd intr-o forma in care
dispozitivul si medicamentul formeaza un singur produs destinat exclusiv
utilizdrii in combinatia datd si care nu este reutilizabil, acest dispozitiv va fi
tratat ca medicament.

(3) Cerintele esentiale previdzute in anexa nr.1 la prezenta lege sc aplicad
si dispozitivului respectiv.
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Art.4.- (1) Dispozitivele medicale pot fi puse pe piatd, puse in functiune
sau utilizate numai dacd acestea sunt certificate si inregistrate in conditiile
prezentei legi, astfel incat sd nu afecteze siguranta si s@ndtatea pacientilor,
utilizatorilor si, dupa caz, a altor persoane, precum si a mediului inconjurator.

(2) Dispozitivele medicale trebuie sa fie instalate, intretinute si utilizate
corect, in conformitate cu scopul propus.

Art.5.- Se considerd ca dispozitivele medicale satisfac conditiile
previzute la art.4, dacd indeplinesc cerintele esentiale din anexa nr.l la
prezenta lege, cerinte care sunt previzute si in standardele armonizate.

Art.6.- Dispozitivele medicale sunt certificate si/sau inregistrate pe baza
procedurilor de evaluare a conformitdtii, prevdzute in anexele nr.II — VIII,
anexa nr.X si anexa nr.XIII.

Art.7.- Prezenta lege nu se aplica:

a) medicamentelor;

b) produselor cosmetice;

c) sangelui uman, produselor din singe uman, plasmd umand sau
celule din sdnge uman sau dispozitivelor care incorporeazi, in momentul
punerii pe piata, astfel de produse derivate din sdnge, plasma sau celule;

d) transplanturilor care sunt tesuturi sau celule de origine umand si
produselor care incorporeaza sau derivd din tesuturi sau celule de origine
umana,

e) transplanturilor, cu exceptia cazurilor in care un dispozitiv este
fabricat prin utilizarea de tesuturi animale neviabile sau produse neviabile,
derivate din tesuturi animale.

Art.8.- (1) Aceastd lege nu se aplicd echipamentului de protectie

personal.
(2) In cazul deciziei in care un astfel de produs cade sub incidenta

acestei legi, se va tine cont, in mod deosebit, de principalul scop propus.
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Capitolul 11
Autorititi si organisme imputernicite in domeniul dispozitivelor
medicale

Art.9.- (1) Ministerul Sanatitii este autoritatea competentd si
decizionald in domeniul dispozitivelor medicale.
(2) In cadrul Ministerului Sanatdtii functioneazd structura de

wa=att A

dispozitivelor medicale.

Art.10.- Comisia pentru dispozitive medicale este un organism alcatuit
din experti pe domenii medicale, numit prin ordin al ministrului s&natitii. Din
comisie fac parte si cite un reprezentant al producétorilor si al utilizatorilor,
desemnati de catre asociatiile acestora.

Art.11.- Comisia pentru dispozitive medicale impreund cu structura de
specialitate din cadrul Ministerului S#natdtii organizeazd desfisurarea
investigatiei clinice pe subiecti umani a dispozitivelor medicale, potrivit
reglementarilor in vigoare.

Art.12.- Organismele de certificare notificate sunt organisme de
evaluare a conformititii dispozitivelor medicale cu cerintele de sigurantd si
de performantad necesare in utilizare.

Art.13.- In domeniul dispozitivelor medicale, atributiile principale ale
Ministcrului Sanatatii sunt urmétoarele:

a) elaboreazi regulamentul de organizare si functionare a structurii de
specialitate din Ministerul Sanatatii, in domeniul dispozitivelor medicale;

b) aprobid lista privind nominalizarea organismelor de certificare
notificate, pe baza propunerilor inaintate de cétre structura de specialitate din
cadrul Ministerului Sanatatii;

¢) numeste Comisia pentru dispozitive medicale.

Art.14.-Atributiile principale ale structurii de specialitate din cadrul

uuuu

Ministerului Sanétitii in domeniul dispozitivelor medicale sunt urmétoarele:
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a) propune spre aprobare ministrului santatii lista privind nominalizarea
organismelor de certificare notificate; competenta tehnica a organismelor de
certificare notificate se stabileste pe baza activititii organismelor nationale de
acreditare; criteriile pentru desemnarea organismelor de certificare notificate
sunt cele previzute in anexa nr.XI privind organismele de certificare
notificate si vor fi avizate de organele cu atributii in domeniu;

b) controleazd si evalueazd continuu activitatea organismelor de
certificare notificate; in cazul in care acestea nu mai au competenta tehnic
corespunzitoare, structura de specialitatc din cadrul Ministerului Sanatétii le
retrage notificarea;

c¢) decide asupra clasificdrii unui dispozitiv medical, in cazul unei
dispute intre producitor si organismele de certificare notificate;

d) autorizeazi, in cazuri bine justificate, punerea pe piatd si punerea in
functiune a dispozitivelor medicale unicate, atunci cind aceasta este in
interesul politicii sale de protectie;

e) autorizeazd programul privind aplicarea procedurii de investigatie
clinica cu dispozitivele medicale destinate investigatiilor clinice; structura de
specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii impreund cu Comisia pentru
dispozitive medicale pot solicita producatorului sau reprezentantului siu
autorizat stabilit in Romaénia raportul intocmit la sfarsitul investigatiei,
conform anexei nr.X;

f) participd la elaborarea programelor de standardizare pentru
standardele romane in domeniul medical, in vederea armonizirii cu
directivele europene pentru dispozitivele medicale;

g) aprobi reglementdrile si normativele, exclusiv standardele nationale,
referitoare la dispozitivele medicale;

h) urmireste ca revizuirea reglementdrilor si normativelor privind
dispozitivele medicale si respecte normele europene si standardele
internationale armonizate;



i) respectd recomandarile internationale privind dispozitivele medicale
aparute in alte domenii de activitate, daca aceste recomandari se incadreaza
in domeniul reglementat;

j) coordoneazi activitatea de supraveghere a dispozitivelor medicale;

k) dispune masuri provizorii de retragere a dispozitivelor medicale de pe
piatd, in cazul in care acestea produc incidente;

1) limiteazi sau interzice dreptul de utilizare a dispozitivelor medicale de
pe piata, in cazul in care acestea produc incidente;

m) interzice activitatea de productiec gi/sau comercializare a
dispozitivelor medicale neinregistrate, in cazul in care acestea sunt puse pe
piata;

n) emite avize pentru desfisurarea activititilor de fabricare,
comercializare, import, reparare, verificare si punere in functiune a
dispozitivelor medicale, in conformitate cu procedurile de evaluare a
conformitdtii, previzute in anexele nr.II-VII, in vederea Iinscrierii
persoanelor fizice sau juridice in Registrul activitatilor din domeniul
dispozitivelor medicale;

o) Inregistreazd  dispozitivele medicale certificate in Roménia,
dispozitivele medicale care poartd marcajul CE, dispozitivele care sunt
certificate de citre organisme de certificare notificate, publicate in Jurnalul
Oficial al Comunititii Europene sau de citre organismele de certificare
acreditate, cu care s-au incheiat acorduri. internationale de recunoagtere,
bazate pe respectarea cerintelor esentiale prevazute in anexa nr.1, in vederea
inscrierii lor in Registrul dispozitivelor medicale certificate;

p) inregistreazd si acordd certificarea de competentd a persoanelor
juridice sau persoanelor fizice responsabile de punerea pe piata a
dispozitivelor medicale, in vederea Inscrierii lor in Registrul distribuitorilor
autorizati de dispozitive medicale;
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r) elaboreazi instructiuni privind conditiile de obtinere a avizului si a
inregistririlor previzute la lit.n) - p), aprobate prin ordin al ministrului
sinatitii, cu avizul organelor cu atributii iIn domeniu care se vor publica in
Monitorul Oficial al Romaéniei;

s) percepe taxe pentru serviciile prestate si prevazute la lit.n) - p) si art.15
lit.b).

Art.15.- In domeniul dispozitivelor medicale, organismele de certificare
au urmdtoarele atributii principale:

a) efectueaza certificarea dispozitivelor medicale in conformitate cu
procedurile de evaluare a conformitatii;

b) examineazd si efectueazd auditul activitdtilor de fabricare,
comercializare, import, reparare, verificare si punere 1n functiune a
dispozitivelor medicale.

Capitolul 111
Clasificarea dispozitivelor medicale

Art.16.- (1) Dispozitivele medicale sunt impartite in clasa I, II.A, I1.B
si III, in functie de riscurile prevazute in utilizare.
(2) Clasificarea se face conform anexei nr.IX.

Art.17.- In eventualitatea unei dispute intre producitor si organismul
responsabil de evaluare a conformititii in privinta clasificarii unui dispozitiv,
rezultdind din aplicarea regulilor de clasificare, acestea au obligatia de a
anunta structura de specialitate a Ministerului S&natatii.

Capitolul IV
Circulatia libera a dispozitivelor medicale certificate si a celor destinate
scopurilor speciale

Art.18.- In Romaénia este permisi punerea pe piati si utilizarea
dispozitivelor medicale numai in urmatoarele conditii:
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a) si fie certificate si inregistrate in conditiile prezentei legi;

b) sid poarte marcajul CE, prevﬁzut in anexa nr.XII, marcaj de
conformitate cu cerintele esentiale previazute in anexa nrl si sd fie
inregistrate de structura de specialitate a Ministerului Sanatatii;

¢) dispozitivele medicale importate, si fie certificate de organismele de
certificare notificate publicate in Jurnalul Oficial al Comunititii Europene
sau de organismele de certificare acreditate cu care existd acorduri
internationale de recunoastere, bazate pe respectarea cerinfelor esentiale
prevazute in anexa nt.l;

d) dispozitivele medicale la comandd, conform recomanddrii medicale,
si fie inregistrate, in prealabil, la structura de specialitate a Ministerului
Sanatatii.

Art.19.- In Romania este liberi testarea dispozitivelor medicale destinate .
investigatiilor clinice, in conformitate cu prevederile cuprinse in anexele nr.II
- VIII, nr.X si nr.XIII.

Art.20.- La tArguri, expozitii, demonstratii este permisd expunerea
dispozitivelor medicale care nu sunt certificate si/sau inregistrate in conditiile
prezentei legi, cu conditia ca acestea sa fie clar marcate ca dispozilive
medicale necertificate.

Art.21.- (1) Informatiile care insotesc dispozitivul medical si sunt la
dispozitia utilizatorului si/sau pacientului vor fi in limba roména, in traducere
avizati de structura de specialitate a Ministerului Sanatatii in domeniul
dispozitivelor medicale, fard deosebire dacd dispozitivul este sau nu de uz
profesional.

(2) Inregistrarile si corespondenta privind aplicarea procedurilor de
evaluare a conformitatii se fac obligatoriu si in limba romana.
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Capitolul V.
Armonizarea standardelor nationale si a reglementérilor in domeniul
dispozitivelor medicale

Art.22.- Cerintele esentiale, prevazute in anexa nr.I, impuse
dispozitivelor medicale sunt cele prevazute in standardele europene, adoptate
ca standarde romane. '

Art.23.- Lista standardelor nationale armonizate pentru dispozitivele
medicale este prevdzutd in publicatiile oficiale ale autoritdtii competente in
domeniul standardizarii.

Capitolul VI
Supravegherea dispozitivelor medicale

Art.24.- Obligatia de a anunta structura de specialitate a Ministerului
Sanatatii despre incidentele in utilizare a dispozitivelor medicale revine
producitorului sau reprezentantului sdu autorizat si/sau organelor de inspectie
din cadrul organismelor de certificare notificate si/sau utilizatorilor
dispozitivelor medicale.

Art.25.- Dupid efectuarea unei evaludri a incidentului, de catre
organismele de certificare notificate, altele decat cele care au certificat
dispozitivele medicale si impreund cu producdtorul, dacd este posibil,

structura de specialitate a Ministerului Sénatatii impreund cu reprezentantul
producitorului va lua masurile prevazute la art.14 lit.k) - m), dupa caz.

Art.26.- In cazul in care apar incidente provocate de neincadrarea
dispozitivelor ~medicale in cerintele esentiale prevdzute in directivele
europene, aplicarea incorectd a standardelor sau neconcordanta intre
standarde, structura de specialitate a Ministerului Sénatitii va lua mdsurile
prevazute la art.14 lit.k) si lit.1).

Art.27.- In cazul in care dispozitivele medicale necorespunzitoare poarta
marcajul CE, structura de specialitate a Ministerului Sanatatii are obligatia de
a anunta Comisia Europeand, in termen de 72 de ore de la data constatarii.



13

Art.28.- Rispunderea supravegherii in timpul utilizdrii dispozitivelor
medicale revine utilizatorilor si are ca scop asigurarea calitdtilor initiale si de
securitate, precum si a unui nivel de performanta conform cu scopul utilizarii.
In acest sens, utilizatorii au obligatia:

a) de a institui si aplica un program de supraveghere a dispozitivelor
medicale care sa tind seama de riscul, domeniul de utilizare $i complexitatea
acestora,

b) de a asigura verificarea periodica, intrefinerea §i repararea
dispozitivelor medicale;

¢) de a comunica producatorilor si structurii de specialitate a Ministerului
Sanatatii orice incident survenit in timpul utilizarii.

Art29.- (1) Maisurile luate de céatre structura de specialitatc a
Ministerului S#nititii, de retragere, restrangere sau interzicere a utilizarii pe
piatd a dispozitivelor medicale trebuie sa fie motivate.

(2) Masurile se comunica imediat partii interesate. Aceasta are obligatia
si informeze structura de specialitate a Ministerului Sa@natatii asupra
remedierilor posibile si a limitei de timp necesare acestor remedieri.

Art.30.- in cazul deciziilor prevazute la art.29, producdtorul sau
reprezentantul sdu autorizat trebuie si aibd posibilitatea de expunere a
punctului siu dec vedere, cu exceptia cazului in care consultarea directd nu
este posibild, deoarece masura trebuie luatd in mod urgent.

Art.31.- Producitorul sau, dupid caz, reprezentantul sdu autorizat are
obligatia de a asigura service-ul §i piesele de schimb pentru dispozitivele
medicale pe care le pun pe piatd, pe o perioadd de 10 ani.

Art.32.- Organismul dc certificare notificat va informa structura de
specialitate a Ministerului Sanatitii asupra tuturor certificatelor suspendate
sau retrase si, la cerere, va pune la dispozitie toate informatiile aditionale
relevante.
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Capitolul VII
Sanctiuni

Art.33.- Incilcarea prevederilor prezentei legi atrage rispunderea
disciplinara, materiald, civild, contraventionald sau penald, dupd caz, potrivit
legii.

Art.34.- Constituie contraventii urmatoarele fapte siavéarsite de persoane

juridice sau persoane fizice, daca nu au fost comise in astfel de conditii incét,
potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) producerea si/sau punerea pe piatd a dispozitivelor medicale
necertificate, expirate sau care prezintd abateri de la performantele
functionale si de securitate, generatoare de incidente;

b) modificarea parametrilor functionali si/sau a conditiilor de productie
sau a configuratiei dispozitivelor medicale dupd certificare care afecteaza
calitatea dispozitivelor;

c) impiedicarea, sub orice form#, a persoanelor Imputernicite sa-si
exercite atributiile prevazute in prezenta lege privind controlul dispozitivelor
medicale;

d) utilizarea, in unitdtile sanitare, pentru investigatie sau tratament
medical a dispozitivelor medicale necertificate, neinregistrate sau neverificate
periodic, cu exceptia dispozitivelor medicale care sunt in experimentare
clinic sau evaluare a performantei in vederea certificérii;

e) neasigurarea service-ului dispozitivelor medicale, in perioada de
garantic, de cdtre producétor sau reprezentantul sdu autorizat,

f) necompletarea la zi, de citre unitétile autorizate a evidentelor privind
dispozitivele medicale instalate, reparate sau verificate si a inregistrarilor
aferente sau lipsa acestor evidente;

g) lipsa avizului prevazut la art.14 lit.n) si a inregistrérilor prevazute la
art.14 lit.0) si p).
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Art.35.- (1) Contraventiile se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 15.000.000 la 25.000.000 lei, contraventiile prevazute
la art.34 lit.a) - ¢);

b) cu amenda de la 5.000.000 Ia 15.000.000 lei, contraventiile prevazute
la art.34 lit.d) - g).

(2) In cazul contraventiilor previzute la art.34 lit.a) - c), organul de
control poate dispune si suspendarea activitatii de producere si/sau punere pe
piata a dispozitivelor medicale.

(3) Cuantumul amenzilor se va actualiza, periodic, prin hotirare a
Guvernului, in functie de rata inflatiei.

Art.36.- Constatarea  contraventiilor si  aplicarea  amenzilor
contraventionale se face de céitre personalul structurii de specialitate a
Ministerului Sanatitii si al organismelor de certificare notificate, imputernicit
in acest scop.

Art.37.- (1) Impotriva procesului verbal de constatare a contraventiilor
se poate face plangere de catre persoana juridicd sau persoana fizicd, in
termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia, la judecétoria pe raza céreia
s-a sdvarsit contraventia. '

(2) Hotidrarea pronuntati de judecitorie este supusd ciilor de atac
prevazute de lege.

Art.38.- Disporzitiile privind raspunderea contraventionald din prezenta
lege se completeaza cu cele cuprinse in Legea nr.32/1968 privind stabilirea si
sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art.25-27.

Capitolul VIII
Baza de date

Art.39.- (1) Datele privind reglementérile in conformitate cu prezenta
lege vor fi stocate intr-o bazi de date accesibild autorititilor competente,
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permitdndu-le acestora realizarea obligatiilor legate de aceastd lege pe baza
unor informatii reale i complete.
(2) Baza de date va contine urmitoarele:

a) date referitoare la inregistrarea producétorilor si dispozitivelor
medicale, in conformitate cu instructiunile intocmite de structura de
specialitate a Ministerului Sénétatii;

b) date referitoare la certificatele emise, modificate, adaugite,
suspendate, retrase sau refuzate, in conformitate cu procedurile de evaluare a
conformitatii dispozitivelor medicale;

¢) date obtinute in conformitate cu procedura de supraveghere a
dispozitivelor medicale.

Art.40.- Procedurile de implementare previzute la art.39 vor fi adoptate
in conformitate cu prevederile art.9 — 12, art.14 lit.a) si b) si a celor privind
supravegherea dispozitivelor medicale.

Capitolul IX
Dispozitii tranzitorii si finale

Art.41.- (1) Pentru avizul si inregistrarile prevazute la art.14 lit.n) - p),
structura de specialitate a Ministerului Sanatétii percepe urmaétoarele taxe:

a) 5.000.000 lei, pentru avizul prevazut la lit.n) si inregistrarile prevazute
la lit.p);

b) 10.000.000 lei, pentru inregistrarile prevazute la lit.o0).

(2) Cuantumul taxelor se va actualiza, periodic, prin hotarire a
Guvernului, in functie de rata inflatiei.

(3) Pentru certificirile si examindrile previzute la art.15, organismele de
certificare notificate percep tarife care se stabilesc in conformitate cu actele
normative in vigoare.
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Art.42.- Sumele provenite din amenzi si taxele prevdzute la art.41
constituie venituri la bugetul de stat, iar cele provenite din incasarea tarifelor
se considerd venituri proprii, potrivit Ordonantei Guvernului nr.22/1992
privind finantarea ocrotirii sanatitii, aprobatd prin Legea nr.114/1992 si se
folosesc conform legii.

Art.43.- Dispozitiile prezentei legi se aplicd persoanelor juridice si
persoanelor fizice care fabrica, comercializeaza, instaleaza, utilizeaza,
verifica si intretin dispozitive medicale.

Art.44.- Personalul structurii de specialitate a Ministerului Sanatétii si al
organismelor de certificare notificate, imputernicit si exercite controlul
dispozitivelor medicale, are dreptul de acces in toate locurile unde sunt si/sau
se utilizeaza dispozitive medicale.

Art.45.- Persoanele juridice si persoanele fizice implicate in aplicarea
prevederilor prezentei legi sunt obligate sd asigure confidentialitatea cu
privire la informatiile obtinute in indeplinirea sarcinilor de serviciu. Aceasta
nu afecteazd obligatia cu privire la furnizarea informatiilor, in cazurile care
intrd sub incidenta legii penale.

Art.46.- Ministerul Sanitdtii va elabora, in termen de trei luni de la
intrarea in vigoare a prezentei legi, normele metodologice pentru aplicarea
acesteia.

 Art.47.- Anexele nr.I — XIII fac parte integranta din prezenta lege.

Art.48.- (1) Prezenta lege intrd in vigoare la trei luni de la publicarea in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe aceeasi datd se abrogid prevederile referitoare la dispozitivele
medicale ale art.171 si art.172 din Legea nr.3/1978 privind asigurarea
sanatatii populatiei, publicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr.54 din 12 iulie
1978, precum si orice alte dispozitii contrarc.
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Aceastd lege a fost adoptatd de Senat in sedinta din 18 septembrie 2000,
cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din Constitutia

Romaniei.

Aceastdi lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19
septembrie 2000, cu respectarea prevederilor articolului 74 alineatul (2) din
Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

s

Vasile Lupu

Bucuresti, 18 octombrie 2000
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ANEXA NR.I

CERINTE ESENTIALE
1. CERINTE GENERALE

1. Dispozitivele trebuie sa fie proiectate si realizate astfel incét,
in conditiile de folosire 1n scopul previzut, sd nu compromiti sinitatea sau
siguranta pacientilor, siguranta si sinétatea celor care-1 utilizeaza, sau acolo
unde este cazul a altor persoane. Riscul asociat folosirii dispozitivelor
trebuie sd rdméana in limite acceptabile in raport cu beneficiul pacientului si
cu un nivel ridicat de siguranta si de protectie a sadnataitii.

2. Solutiile adoptate de cétre fabricant, pentru proiectarea si
constructia dispozitivelor trebuie sa fie conforme principiilor de sigurants,
si tind seama de conditiile general recunoscute in domeniu. Pentru
selectarea celor mai potrivite solutii, producitorul trebuie si aplice
urmatoarele principii:

- sa elimine sau sd reduca riscurile cat mai mult posibil prin
proiectare si constructie sigura;

- sa ia masuri de protectie adecvate acolo unde este cazul,
inclusiv alarme dacd este necesar, in legiturd cu riscurile ce nu pot fi
eliminate;

- sd informeze utilizatorii de riscurile rimase, datorate
insuficientelor mésuri de protectie adoptate.

3. Dispozitivele trebuie sa realizeze scopul propus intentionat
de fabricant si sa fie proiectate, construite si ambalate in asa fel incét si
fie potrivite pentru una sau mai multe functiuni, conform art.2 lit.a), dupa
cum specifica producétorul.

In cazul dispozitivelor pentru diagnostic in vitro, conform art.2
lit.e) acestea trebuie sd indeplineascd performantele: sensibilitate analitica,
sensibilitatea diagnosticului, precizie analiticd, precizia diagnosticului,
acuratetea, repetabilitatea, inclusiv controlul interferentei i limitelor
determindrilor, stabilite de producétor.

4. Caracteristicile si performantele specificate la punctele 1, 2
si 3 nu trebuie sd se deprecieze astfel incat si compromitd in conditii
clinice, siguranta pacientilor i dupa caz a altor persoane pe intreaga duraté
de functionare indicatd de producator, atunci cand dispozitivul este supus
utilizarii intensive in timpul conditiilor normale de folosire.

5. Dispozitivele trebuie s fie proiectate, fabricate si ambalate
astfel incét caracteristicile si performantele lor in timpul folosirii sd nu fie
afectate datoritd transportului si depozitirii conforme cu instructiunile
prevazute de cétre producator.



6. Orice efect secundar nedorit trebuie sd constituie un risc
acceptabil In raport cu beneficiul pacientului.

II. CERINTELE CU PRIVIRE LA PROIECT $SI CONSTRUCTIE
7. Proprietiti chimice, fizice si biologice:

7.1. Dispozitivele trebuie si fie proiectate si fabricate in asa
fel incat s garanteze caracteristicile si performantele din partea I “Cerinte
Generale.” O atentie speciald trebuie acordati:

- alegerii materialelor folosite in special cu privire la
toxicitate si, daci este cazul, la inflamabilitate;
biologice, celule si fluide ale corpului, tindnd seama de scopul propus al
dispozitivului.

7.2. Dispozitivele trebuie sd fie proiectate, fabricate si
ambalate in asa fel incdt si minimalizeze riscul de contaminare a
persoanelor implicate in transportul si in depozitarea acestora inclusiv a
rezidurilor precum si a utilizatorilor dispozitivelor, tindnd seama de
scopul propus. Trebuie sd se dea o atentie speciald tesuturilor expuse,
duratei si frecventei de expunere.

7.3. Dispozitivele trebuie s fie proiectate si fabricate astfel
incat si poatd fi folosite in sigurantd cu materialele, substantele si gazele
cu care vin in contact in timpul folosirii lor normale; dacd dispozitivele
sunt destinate administririi medicamentelor, ele trebuie sa fie compatibile
cu produsele medicinale respective, conform dispozitiilor si restrictiilor
care dirijeazd medicamentele si trebuie ca executia lor sd se mentind in
conformitate cu scopul utilizarii.

7.4. Acolo unde dispozitivul incorporeaza ca parte integrantad
o substanti care, dacd se foloseste separat poatc fi consideratd ca
medicament s§i care actioneazd asupra corpului uman cu o acfiune
secundari dispozitivului, siguranta, calitatea si utilitatea substantei trebuie
si fie verificatd tindnd seama de scopul proiectat al dispozitivului.

7.5. Dispozitivul trebuie si fie proiectat si fabricat astfel
incat si reducd la minim riscul datorat substantelor care se scurg din
dispozitiv.

7.6. Dispozitivul trebuie s fie proiectat si fabricat astfel
incat s reducd la minimum riscurile datorate pétrunderii neprevizute a
substantelor in dispozitiv, tinAnd seama de natura mediului inconjurétor in
care este proiectat sa fie folosit.

8. Infectia si contaminarea microbiana:

8.1. Dispozitivele si procesul de fabricare trebuie sa fie



astfel concepute incét sd elimine sau sa reducd la minim riscul de infectie
al pacientului, utilizatorului si tertelor persoane. Conceptia trebuie sa
permitd manuirea ugoard si unde este necesar sd micsoreze contaminarea
dispozitivului de cétre pacient si viceversa in timpul folosirii.

8.2. Tesuturile de origine animala trebuie sa fie prelevate de
la animale supuse controlului s$i supravegherii veterinare adaptate
scopului propus al tesutului respectiv.

Organismul de certificare trebuie sd retind informatiile
asupra zonei geografice de origine a animalelor.

Procesarea, conservarea, testarea §i manevrarea tesuturilor,
celulelor si substantelor de origine animala trebuie efectuate in conditii de
maximi sigurantd. In special masurile de 51guranta cu privire la virusi si
alti agenti transferabili trebuie si fie validate prin metode documentate
privind inactivarea virala.

8.3. Dispozitivele livrate in stare sterild trebuie si fie
proiectate, fabricate si ambalate in pachete de unicd folosintd si/sau
intr-un mod care si asigure mentinerea sterilitatii in timpul punerii In
circulatie, transportului si depozitérii, dacd pachetul nu este deschis sau
deteriorat.

8.4. Dispozitivele livrate in stare sterild trebuie sd fie
fabricate si sterilizate printr-o metoda specifica, validata.

8.5. Dispozitivele livrate steril trebuie sa fie fabrlcate in
conditii de mediu controlat.

8.6. Sistemele de ambalare pentru dispozitivele nesterile
trebuie si fereascd produsul de deteriori pastrdnd nivelul de curitenie
previzut; la dispozitivele ce urmeazi a fi sterilizate anterior folosirii
trebuie redus riscul de contaminare microbiand; sistemul de ambalare
trebuie si fie adecvat tinind seama de metoda de sterilizare indicatd de
producétor.

8.7. Ambalarea si/sau etichetarea dispozitivelor trebuie si
permita distinctia intre produsele identice sau similare puse in circulatie
in stare sterild fata de cele nesterile.

9. Proprietatile de constructie si mediu inconjurator:

9.1. Daca dispozitivele sunt destinate folosirii in combinatie
cu alte dispozitive sau echipamente, intreaga combinatie inclusiv sistemul
de conectare trebuie si fie sigur si si nu reducd performantele specificate
ale dispozitivelor. Orice restrictie cu privire la folosire trebuie sd fie
indicatd pe etichete sau in instructiunile de folosire.

9.2. Dispozitivele trebuie si fie proiectate si fabricate astfel



incét sd elimine sau sa reduca cat mai mult posibil:

- riscul de ranire, In legatura cu caracteristicile fizice,
incluzind cresterile de volum/presiune/dimensiuni si unde este cazul
caracteristicile ergonomice;

- riscurile legate de conditiile mediului inconjuritor cu
referire la:cAmpurile magnetice, influentele electrice externe, descarcérile
electrostatice, temperatura, presiunea si variatiile de presiune sau de
acceleratie;

- riscurile interactiunii reciproce cu alte dispozitive normal
folosite in investigatiile sau in tratamentul respectiv;

- riscurile lipsei intretinerii sau calibrarii sau imbaétréanirii
materialelor folosite sau pierderii preciziei oricirui mecanism de
mdsurare sau control.

9.3. Dispozitivele trebuie sé fie proiectate si fabricate astfel
incdt sd micsoreze riscurile de foc sau explozie in timpul folosirii
normale si in conditii de prim defect. O atentie deosebitd trebuie datd
dispozitivelor a cdror folosire proiectatd presupune expunerea la
substante inflamabile sau la substante care intretin arderea.

10. Dispozitive cu functie de masurare ;

10.1. Dispozitivele cu functie de masurare trebuie si fie
proiectate si fabricate astfel inct sd realizeze o precizie si stabilitate
suficientd, in limite specificate, tinind seama de scopul propus al
dispozitivului. Limitele de precizie trebuie sd fie indicate de cétre
producétor.

10.2. Aparatele de masurare, urmérire si afigare trebuie s
fie proiectate conform principiilor ergonomice, tindnd seama de
destinatia dispozitivului.

10.3. Masuritorile ficute de catre dispozitivul cu functie de
masurare trebuie sa fie exprimate in unitati de masurare legale.

11. Protectia impotriva iradierii:

11.1. Generalitti

11.1.1. Dispozitivele trebuie si fie proiectate si fabricate
astfel incit expunerea pacientilor, utilizatorilor si altor persoane si fie
redusid pe cét posibil, compatibil cu scopul propus, fird restrictie la
aplicarea nivelelor necesare, specifice scopului terapeutic sau de
diagnostic.

11.2. Iradierea intentionata

11.2.1. Cand dispozitivele sunt proiectate pentru a emite
nivele periculoase de radiatii in scop medical, beneficiul pacientului
depasind riscurile inerente, trebuie si existe posibilitatea utilizatorului



de a controla emisiile. Aceste dispozitive trebuie si fie proiectate si
fabricate cu asigurarea reproductibilitatii §i tolerantei parametrilor
variabili relevanti

11.2.2. Cand dispozitivul este destinat sd emitd radiatii
potential periculoase, in spectru vizibil si/sau invizibil el trebuie si fie
previzut, pe cat posibil, cu indicatori vizuali si/sau avertismente sonore
ale acestor emisii.

11.3. Iradiatie neintentionata

11.3.1. Dispozitivele vor fi proiectate si fabricate astfel incat
expunerea pacientilor, utilizatorilor gi altor persoane la emisii de radiatii
neintentionate sau difuze sa fie redusé cat mai mult posibil.

11.4. Instructiuni :

11.4.1. Instructiunile de utilizare pentru dispozitivele care
emit radiatii trebuie sd dea informatii detaliate cu privire la natura
radiatiilor emise, mijloacele de protectie a pacientului si utilizatorului,
modurile de evitare a manevrelor gresite si eliminarea riscurilor inerente
in timpul instalérii.

11.5. Radiatii ionizante

11.5.1. Dispozitivele care emit radiatii ionizante trebuie
fabricate gi proiectate astfel incét sd asigure ca geometria, cantitatea i
calitatea radiatiei emise poate fi reglatd si controlatd tindnd seama de
scopul propus.

11.5.2. Dispozitivele care emit radiatii ionizante pentru
diagnosticare radiologica trebuie sé fie proiectate si fabricate astfel incat
sd permitd obtinerea de imagini clare si/sau calitatea necesard scopului
medical in conditii de expunere minimé a pacientului si utilizatorului.

11.5.3. Dispozitivele care emit radiatii ionizante utilizate in
scop terapeutic trebuie si fie proiectate si fabricate astfel incat sa asigure
monitorizarea si controlul dozei, tipul lui si energiei fasciculului de raze
‘si energiei si, dupa caz, calitatea radiatiei.

12. Cerinte pentru dispozitive medicale conectate la o sursa
de energie sau echipate cu o sursi de energie

12.1. Dispozitivele care incorporeazd sisteme electronice
programabile, trebuie sd fie proiectate astfel incat sa asigure
repetabilitatea, siguranta si performanta acestor sisteme in raport cu
scopul propus. In conditiile aparitiei de prim defect in sistem trebuie si
se adopte mijloace specifice pentru a elimina sau a reduce la minim
riscurile ce decurg din aceasta.

12.2. Dispozitivele la care siguranta pacientului depinde de
o sursi de putere internd trebuie sd fie echipate cu mijloace de
determinare a stirii de alimentare a sursei.

12.3. Dispozitivele la care siguranta pacientului depinde de



o sursd externd de putere trebuie si includa un sistem de alarmi pentru a
semnaliza orice céddere a sursei.

12.4. Dispozitivele proiectate pentru a monitoriza unul sau
mai multi parametrii clinici ai pacientului trebuie sid fie echipate cu
sisteme de alarma specifice pentru a alerta utilizatorul asupra situatiilor
care ar putea duce la moartea sau deteriorarea stirii de sdnditate a
pacientului.

12.5. Dispozitivele trebuie sa fie proiectate si fabricate astfel
incat si reduca pe cét posibil riscurile de formare a campurilor
electromagnetice care ar putea afecta functionarea altor dispozitive sau
echipamente din mediul Inconjurétor uzual.

12.6. Protectia impotriva riscurilor electrice

Dispozitivele trebuie si fie proiectate si fabricate astfel incét
sd se evite pe cat posibil riscul socului electric accidental in timpul
folosirii normale si In conditii de prim defect, atunci cand dispozitivele
sunt corect instalate si utilizate.

12.7. Protectia impotriva riscurilor mecanice §i termice ;

12.7.1. Dispozitivele trebuie sd fie proiectate si fabricate
astfel incat si protejeze pacientul si utilizatorul impotriva riscurilor
mecanice legate, de exemplu de rezistenta mecanicd, stabilitate si piese in
miscare.

12.7.2. Dispozitivele trebuie sd fie proiectate si fabricate
astfel incét s se reduca cét se poate de mult riscurile ce apar din vibratia
generatd de cdtre dispozitive, tindnd seama de progresele tehnice si
mijloacele disponibile pentru reducerea vibratiei, in special la sursa de
alimentare, numai daci obtinerea vibratiilor nu reprezinta scopul propus.

12.7.3. Dispozitivele trebuie sd fie proiectate si fabricate
astfel incit sd se reducd cdt se poate de mult riscurile care apar din
zgomotul emis, in special la sursa de alimentare, dacd zgomotul emis nu
este parte a scopului propus.

12.7.4. Terminalele si conectorii alimentati de la o sursé de
putere electrica, de gaz, hidraulicd sau pneumatic si care trebuie si fie
manuiti de catre utilizator trebuie sa fie proiectati si construiti astfel incat
sd minimalizeze toate riscurile posibile.

12.7.5. Pirtile accesibile ale dispozitivelor — cu exceptia
partilor sau suprafetelor proiectate pentru a emite cildura sau a atinge
temperaturi date — i imprejurimile lor, nu trebuie si atingd temperaturi
cu potential periculos in conditii de utilizare normala.

12.8. Protectia iImpotriva riscurilor administrarii de energie
sau substante -

12.8.1. Dispozitivele care alimenteazi pacientul cu energie

sau substante trebuie si fie proiectate i construite astfel incit cantitatea
administrati si poati fi reglati si Intrefinutd cu precizie suficientd pentru a



garanta siguranta pacientului si a utilizatorului.

12.8.2. Dispozitivele trebuie sa fie prevazute cu mijloace de
prevenire si/sau de indicare a cantititii administrate care ar putea expune
la pericol.

Disporzitivele trebuie sd incorporeze mijloace pentru a
preveni pe cat posibil scdderea accidentald a nivelului de energie
provenind de la o sursd de energie si/sau substanta.

12.9. Functionarea mijloacelor de control i a indicatoarelor
trebuie si fie clar specificatd pe dispozitiv.

Instructiunile de operare sau de reglare a parametrilor
trebuie si fie intelese de utilizatori si, dupa caz, de pacient.

12.10. Cerinte pentru dispozitivele pentru autotestare:

Dispozitivele pentru autotestare trebuie si fie proiectate §i
realizate potrivit conditiilor de indeplinire a scopului prevézut, tinind
seama de indemanarea si mijloacele disponibile ale celor care le utilizeaza
si influenta care rezulti din variatia care poate fi rational anticipati fatd de
priceperea utilizatorilor si conditiile de mediu. Instructiunile si
informatiile previzute de producitor trebuie s fie usor intelese si aplicate
de utilizator.

12.10.1. Dispozitivele pentru autotestare trebuie si fie
proiectate i realizate astfel incat:

- si asigure utilizarea usoard a dispozitivului de cétre
utilizator in toate etapele procedurii;

- si reducd, pe cét posibil, riscul erorilor de manipulare
si de interpretare a rezultatelor.

12.10.2. Dispozitivele pentru autotestare trebuie sd prevada,
acolo unde este posibil, controlul utilizatorului, cum ar fi, de exemplu,
procedura prin care utilizatorul verifica in timpul utilizérii c@ produsul va
indeplini scopul previzut.

13. Informatii furnizate de cétre producator;

13.1.Fiecare dispozitiv trebuie si fie insotit de informatiile
necesare pentru a fi folosit in sigurantd si pentru a identifica producatorul,
tindnd seama de pregatirea si cunogtintele utilizatorilor potentiali.

Aceste informatii trebuie si apari pe eticheta si in
instructiunile de folosire.

Este indicat ca informatiile necesare pentru a folosi
dispozitivele in siguranti si fie redactate pe dispozitivul insusi si/sau
pachetul unitar sau pe ambalajul de vénzare. Daca nu se practica
ambalarea individuald, informatiile trebuie si fie redactate intr-o brosura
furnizati cu unul sau mai multe dispozitive.

Instructiunile pentru folosire trebuie si fie incluse in ambalaj
pentru fiecare dispozitiv. Ca o exceptie instructiunile de folosire nu sunt
necesare pentru dispozitive de clasa I sau II, dacd ele pot fi folosite in



sigurantd fara aceste instructiuni.

13.2. Dacd este posibil, aceste informatii trebuie sa ia forma
simbolurilor. Orice simbol sau culoare de identificare folositd trebuie s
fie In conformitate cu standardele utilizate. Dacd nu existd standarde,
simbolurile si culorile trebuie sd fie descrise in documentatia furnizata
odati cu dispozitivul.

13.3. Eticheta trebuie si poarte urmétoarele indicatii:

a) numele sau numele comercial si adresa producatorului;
pentru dispozitivele importate in vederea distribuirii lor in Roménia,
eticheta sau pachetul exterior sau instructiunile de folosire vor contine in
plus numele si adresa oricdrei persoane responsabile, a reprezentantului
autorizat al producétorului sau al importatorului, dupa caz;

b) detalii strict necesare utilizatorului pentru identificarea
dispozitivului si a continutului pachetului;

¢) cuvantul “Steril”, pentru dispozitive livrate steril;

d) numarul lotului precedat de cuvantul “Lot” sau numérul
de serie, dupd caz;

e) anul si luna pand la care dispozitivul poate fi folosit in
sigurant;

f) inscriptia “de unica utilizare”, pentru dispozitive destinate
unei singure utilizari;

g) pentru dispozitive la comandd, inscriptia “la comanda”;

h) dacd dispozitivul este destinat investigatiilor clinice sau
evaludrii performantei, inscriptia “exclusiv pentru investigatii clinice” sau
“exclusiv pentru evaluarea performantei”;

i) conditii speciale de péstrare si/sau de manevrare;

j) instructiuni speciale de utilizare;

k) atentiondri si/sau precautii necesare;

1) anul de fabricatie pentru dispozitivele active, altele decat
cele de la punctul e); aceastd indicatie poate fi inclusd in numarul de lot
sau In numarul de serie;

m) metoda de sterilizare daci este cazul;

n) unde este cazul se indicd si cd dispozitivul este utilizat in
vitro.

13.4. Pe eticheta si in instructiunile de utilizare, producétorul
trebuie si defineascd in mod clar domeniul si functiile dispozitivului.

13.5. Dispozitivul si partile sale detasabile trebuie sd poata
fi identificate in numairul de lot, pentru a permite actiunea de detectare a
oricdrui risc potential al dispozitivului si pértilor sale componente.

13.6. Instructiunile de folosire trebuie sd contind
urmaétoarele:



a) detaliile prevazute in sectiunea 13.3 cu exceptia lit. d)
sie);

b) performantele mentionate la pct.3 si orice efecte
secundare nedorite; '

¢) daca dispozitivul trebuie instalat sau conectat la alte
dispozitive medicale 1n scopul utilizérii conform scopului propus trebuie
sa contind detalii suficiente cu privire la caracteristicile sale pentru
instalarea corecta si siguranta in functionare a sistemului;

d) toate informatiile pentru verificarea instaldrii
dispozitivului, utilizarii sale corecte si sigure, detalii asupra naturii §i
frecventei operatiilor de intretinere i calibrare necesare asigurérii utilizarii
corespunzatoare si sigure pe toatd durata de functionare;

e) informatii necesare pentru a indepérta riscurile legate de
implantarea dispozitivului, daci este cazul;

f) informatii privind riscurile utilizrii dispozitivului in
prezenta altor dispozitive in timpul anumitor investigatii sau tratamente;

g) instructiunile necesare i1n eventualitatea deterioririi
pachetului steril si daca este cazul metoda potrivita de resterilizare;

h) daci dispozitivul este reutilizabil indicatii privind metoda
de curitare, dezinfectie, impachetare, sterilizare, restrictii privind numarul
de utiliziri dacd este cazul; dispozitivele destinate s fie sterilizate inainte
de utilizare trebuie si fie insotite de instructiuni privind curédtirea si
sterilizarea; :
i) detalii pentru orice tratament sau manevra necesard inainte
ca dispozitivul si fie utilizat, ca dc cxemplu: sterilizare, asamblare finala; -

j) in cazul dispozitivelor care emit radiatii, detalii asupra
naturii, tipului, intensitatii si distributiei acestor radiatii. Instructiunile de
utilizare trebuie si includi detalii privind contraindicatiile si precautiile
necesare in timpul utilizarii, in particular pentru:

k) precautii in eventualitatea schimbirii performantelor
dispozitivului;

1) precautii privind expunerea la campuri magnetice,
influente electrice externe, descirciri electrice, presiune sau variatie de
presiune, acceleratie, surse de foc;

m) informatii privind medicamentele sau produsele pe care
dispozitivul le administreaza incluzand restrictiile in alegerea acestor
substante;

n) precautii Tmpotriva oricdrui risc special, neprevizut in
utilizare;

0) precautii pentru medicamentele incorporate in dispozitive
ca parte integranta;
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p) gradul de precizie cerut pentru dispozitivele cu functie de
masurare.

14. In cazul in care conformitatea cu cerintele esentiale se
poate demonstra numai prin date clinice, aceste date trebuie obtinute
conform procedurii din anexa nr.X.
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ANEXA NR.II

DECLARATIA DE CONFORMITATE
Sistem complet de asigurarea calitatii

1. Produciatorul trebuie sd asigure aplicarea sistemul de
calitate aprobat pentru proiectare, productie si inspectia finald a produselor
considerate, cum este specificat la pct.3 si este subiectul auditului conform
pct.3.3. si 4. si inspectiilor de supraveghere conform pct.5.

2. Declaratia de conformitate este procedura prin care
producitorul care indeplineste cerintele impuse de pect.1, asigura si declard
cd produsele indeplinesc prevederile prezentei.

Producitorul trebuie si emitd declaratia de conformitate.
Declaratia trebuie sé cuprindad un numér dat de produse si trebuie sustinuti
de cétre producitor.

3. Sistemul calitatii :

3.1. Producétorul trebuie sa depuné o cerere pentru atestarea
sistemului calititii la un organism de evaluare a conformitétii.

Cererea trebuie s includa:

- numele si adresa producétorului si a oricdrui loc de
fabricatie in care se asigura sistemul calitétii;

- toate informatiile relevante referitoare la produs sau
familia de produse acoperite de procedurs;

- o declaratie scrisd In care se mentioneazd cd nu a fost
depusi o cerere la un alt organism notificat pentru acelasi produs referitor
la sistemul calitatii;

- documentatie referitoare la sistemul calitétii;

- angajamentul producitorului de a acoperi in totalitate
cerintele impuse prin sistemul calitatii;

- angajamentul producdtorului de mentinere a sistemului
calitdtii aprobat in mod adecvat si eficient;

- angajamentul producédtorului de a institui §i a tine la zi o
procedura de valorificare a experientei céstigate In faza de productie si de
a implementa actiunile corective necesare; aceastd declaratie trebuie si
includa obligatia producatorului de a comunica structurii de specialitate a
Ministerului Sanatatii urmétoarele incidente de care a luat cunostinta:

(i) orice functionare defectuoasd sau deteriorare a
caracteristicilor si/sau performantelor dispozitivului ca si orice nepotrivire
in instructiunile de utilizare care au dus sau ar putea duce la moartea unui
pacient sau utilizator, sau la o deteriorare serioasd a stérii lor de sanatate;

(ii) orice ratiuni tehnice sau medicale legate de
caracteristicile sau performantele dispozitivalui care au condus la
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retragerea acestuia de pe piata.

3.2. Sistemul calitatii trebuie sa se asigure in toate etapele de
la proiectare la inspectia finald, tindnd seama de respectarea cerintelor
esentiale. Toate masurile adoptate de producdtor trebuie si fie
documentate in mod sistematic sub forma de proceduri scrise, planuri,
programe si inregistriri privind sistemul calitatii.

Sistemul calitatii trebuie sa cuprindd in special:

a) descrierea obiectivelor producitorului privind calitatea;

b) descrierea structurilor organizatorice a responsabilitatilor
echipei de conducere §i a responsabilului cu asigurarea calititii;
descrierea metodelor de urmirire a eficientei sistemului calitatii si in
particular capacitatea lui de a atinge calitatea doritd in proiectare,
productie si controlul produselor;

c¢) descrierea procedurilor de urmérire si verificare a
proiectului produsului in special:

- descrierea generald a produsului inclusiv a tuturor
variantelor planificate;

- specificafii privind proiectarea incluznd standardele
aplicabile si rezultatul analizei riscurilor, descrierea solutiilor adoptate
pentru indeplinirea cerintelor esentiale care se aplica produsului;

- tehnici utilizate pentru controlul si verificarea proiectului
produsului precum si a realizérii lui;

- dacd dispozitivul lucreaza conectat in sistem, probele
trebuie si demonstreze ci acesta este conform cu cerintele esentiale atunci
cand este conectat cu orice echipament, avind caracteristicile specificate
de producitor;

- 0 declaratie indicAnd daci dispozitivul contine o substantd
medicamentoasa;

- date clinice conform anexei nr.X;

- proiect de etichet3 si dupi caz instructiuni de utilizare;

d) tehnicile de inspectie si de asigurare a calititii in stadiul
de productie si in particular:

- procesele si procedurile care vor fi utilizate in special cu privire la
sterilizare, achizitie de materiale si alte documente relevante;

- procedura de identificare §i control a fazelor de productie si de
actualizare a proiectelor, specificatiilor sau altor elemente relevante;

e) teste si verificiri prin sondaj ce trebuie efectuate inainte,
in timpul si dupa fabricatie, frecventa acestora si echipamentele de
test utilizate; trebuie si fie asigurati trasabilitatea mdasurdrilor si
calibrérilor.

3.3. Organismul de evaluare a conformitdtii trebuie sa
auditeze sistemul calitdtii pentru a atesta corespondenta cu cerintele
mentionate la punctul 3.2. Trebuie si se presupuna cd sistemele calitédtii



13

care se bazeaza pe standardele relevante armonizate sunt conforme acestor
cerinte.

Echipa de evaluare trebuie sa includé cel putin un membru
care are experientd in atestarea tehnologiilor respective.

Procedura de evaluare trebuie sd includa o inspectie la locul
de productie si in cazuri justificate la locul de productie a furnizorilor
si/sau subcontractantilor.

Concluzia inspectiei trebuie comunicatd producitorului.

3.4. Producitorul trebuie si informeze organismul care a
aprobat sistemul calitétii asupra oricdrui plan de schimbare majord a
sistemului calititii sau al gamei de produse acoperite de acest
sistem.Organismul trebuie sé Inregistreze - schimbarile propuse si sd
verifice daca dupd aceste schimbari sistemul calittii mentine cerintele de
la pct.3.2. Decizia privind rezultatul inspectiei trebuie comunicatd
producatorului.

4. Examinarea proiectului produsului:

4.1. In plus fati de obligatiile impuse la pct.3., producitorul
trebuie s3 depund la organism cererea de examinare a proiectului referitor
la produsul pe care doreste sd-1 fabrice in sistemul calitétii.

4.2. Cererea trebuie sd descrie produsul, procesul de
fabricatie si performantele produsului, documentele necesare pentru
confirmarea cerintelor produsului conform pct.3.2 lit. c).

4.3. Organismul trebuie si@ examineze solicitarea §i daca
produsele corespund prescriptiilor prezentei, elibereazi certificatul de
examinare a proiectului. Organismul poate cere ca solicitarea si fie
completatd cu teste sau probe care si ateste conformitatea cu cerintele
prezentei. Certificatul trebuie sa contind concluziile examinarii, conditii de
validare, datele necesare pentru identificarea proiectului aprobat si dupd
caz descrierea scopului propus al produsului.

in cazul dispozitivelor la care se referd anexa nr.l, pct.7.4,
organismul trebuie sd consulte un organism specializat, inainte de a lua
decizia finala.

Organismul notificat va lua In considerare aspectele ce
rezultd din colaborarea cu organismul specializat iar decizia finala trebuie
luati de comun acord.

4.4. Schimbdrile proiectelor aprobate trebuie sd primeascd in
prealabil aprobarea organismului care a emis certificatul de examinare a
proiectului dacd schimbdrile ar putea afecta conformitatea cu cerintele
esentiale sau cu conditiile prescrise pentru utilizarea produsului.
Solicitantul trebuie si informeze organismul asupra oricdror schimbari
efectuate in proiectul aprobat. Aceastd aprobare aditionald trebuie sa
constituie un supliment la certificatul de examinare a proiectului.
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5. Supravegherea:

5.1. Scopul supravegherii este de a verifica cd producatorul
indeplineste obligatiile impuse prin sistemul calitétii aprobat.

5.2. Producitorul trebuie si permitd organismului notificat
orice inspectii necesare si si-i furnizeze orice informatii in legétura cu:

- documentatia privind sistemul calitatii;

- date previazute in sistemul calititii cu privire la
proiect, cum ar fi rezultate de analize, calcule, teste;

- date previzute in sistemul calititii cu privire la
productie cum ar fi rapoarte de test, calibrare, pregitirea profesionald a
personalului.

5.3. Organismul notificat trebuie sd inspecteze periodic locul
de fabricatie pentru a se asigura c producétorul aplicd sistemul calitatii
aprobat gi trebuie sa emitd un raport de inspectie.

5.4. Organismul notificat poate face vizite neanuntate
producitorului in cursul cirora poate cere teste pentru verificarea aplicarii
corecte a sistemului calititii. Fl trebuie si furnizeze producétorului un
raport de inspectie sau de test, dupd caz.

6. Prevederi administrative:

6.1. Pentru o perioadi de cel putin 5 ani, dupé ultimul lot de
productie, producitorul trebuie si pastreze la dispozitia structurii de
specialitate a Ministerului Sanatatii: |
declaratia de conformitate;

- documentatia previzuti la pct.3.1 alin.4;

- documentatia prevazuta la pct.4.2;

- decizii si rapoarte de la organism conform punctelor

3.3,43,44,535154.

6.2. Organismul notificat trebuie si furnizeze altor
organisme notificate si structurii de specialitate a Ministerului Sanatafii la
cerere toate informatiile relevante privind sistemul calitdtii aprobat,
refuzat sau in curs de evaluare.

6.3. Pentru dispozitivele supuse procedurii de la pct.4., daca
nici producitorul nici reprezentantul sdu autorizat nu este stabilit in
Roméania, obligatia livrarii documentatiei tehnice revine persoanei
responsabile cu punerea pe piatd a dispozitivului cu respectarea anexei
nr.], pct.13.3 lit.a).

7. Verificarea produselor prevazute la anexa nr.XIII, lista A:
7.1. In cazul produselor previzute in anexa nr.Il, lista A,
producitorul va inainta fard intdrziere organismului notificat concluziile
controalelor si rapoartele relevante ale testelor asupra probelor facute pe
dispozitivele fabricate sau pe fiecare lot de dispozitive. Prin urmare,
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producdtorul va face probe din dispozitivele sau loturile de dispozitive
fabricate care vor fi puse la dispozitia organismului notificat, in
conformitate cu conditiile §i modalitatile intelegerilor stabilite.

7.2. Produciatorul va pune dispozitivele pe piatd numai dupa
ce organismul notificat va comunica acestuia in intervalul de timp stabilit,
dar nu mai tarziu de 30 de zile de la primirea probelor, decizia sa inclusiv
conditiile de valabilitate ale certificatelor eliberate.

8. Aplicarea la dispozitivele din clasa IIa i IIb:
Aceasti anexd se poate aplica produselor din clasa Ila si IIb
cu exceptia pct.4.
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ANEXA NR. III

EXAMINARE DE TIP

1. Examinarea de tip este procedura prin care organismul
notificat certificd ca o mostrd reprezentativi din lotul de fabricatie
indeplineste prescriptiile relevante ale prezentei.

2. Cererea cuprinde: :

- numele si adresa producédtorului gi numele gi adresa
reprezentantului autorizat daci cererea este depusa de reprezentant;

- documentatia de la pct.3 necesard pentru atestarea
conformitfitii mostrei reprezentative numitd in continuare “tip” conform
cerintelor prezentei. Solicitantul trebuie si prezinte un “tip” organismului,
iar organismul poate cere alte mostre dupa necesitéti;

- o declaratie scrisd ci nu s-a solicitat altui organism
notificat examinarea de “tip”.

3. Documentatia trebuie sa permitd intelegerea proiectérii,
producerii si performantelor produsului si trebuie sd cuprindd in special
urmitoarele puncte:

- 0 descriere generald a tipului incluzand toate variantele
planificate;

- desene, metodele de productie prevazute in special cu
privire la sterilizare, diagramele componentelor, subansamble, circuite;

- descrieri si explicatii necesare intelegerii desenelor i
diagramelor de mai sus, precum si functionarea produsului;

- lista standardelor aplicate in totalitate sau partial si
descrierea solutiilor adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale;

- rezultatul calculelor, analizelor de risc, investigatiilor,
testelor tehnice efectuate;

- o declaratie indicind dacd dispozitivul contine o
substantd medicamentoasa §i date asupra testelor efectuate in legaturd cu
aceasta,

- date clinice conform anexei nr.X;

- continutul etichetelor si, dupd caz, instructiunile de
utilizare.
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4. Organismul notificat trebuie:

4.1. — s3 examineze si s aprobe documentatia si s& verifice
ci tipul a fost fabricat in conformitate cu documentatia; sd inregistreze
produsele conforme cu prescriptiile aplicabile ale standardelor la care se
referd capitolul V, ca si produsele care nu sunt conforme cu aceste
standarde;

4.2. — si execute sau si organizeze inspectiile si testele
necesare pentru verificarea solutiilor adoptate de producétor in vederea
respectdrii cerintelor esentiale, daci standardele la care se referd nu se
aplici; dacd dispozitivul este conectat cu alte dispozitive, avénd
caracteristicile specificate de producitor , probele trebuie sd demonstreze
conformitatea cu cerintele esentiale cind este conectat in sistem.

4.3. — si execute sau si organizeze inspectiile si testele
necesare pentru a verifica daca producétorul aplica standardele relevante.

4.4. — si stabileasci de comun acord cu solicitantul locul
unde vor fi efectuate inspectiile si testele necesare.

5. Daca “tipul” este conform cu prescriptiile prezentei,
organismul emite certificatul de examinare de tip. Certificatul trebuie sa
contind numele si adresa producatorului, concluziile inspectiei, conditiile
de validitate si datele necesare pentru identificarea tipului aprobat. Pértile
relevante ale documentatiei trebuie anexate certificatului si o copie
trebuie pastratd de organism.

In cazul dispozitivelor la care se referd anexa I, pct.7.4.,
organismul trebuie si consulte un organism specializat, inainte de a lua
decizia finala.

Organismul va lua in considerare aspectele care rezultd din
colaborarea cu organismul specializat, iar decizia finald trebuie luatd de
comun acord.

6. Solicitantul trebuie si informeze organismul care a emis
certificatul de examinare de “tip” asupra oricdror modificari
semnificative efectuate asupra produsului aprobat.

Schimbirile asupra produsului aprobat trebuie sd primeasca
in prealabil aprobarea organismului care a emis certificatul de examinare
de “tip”, daca schimbirile pot afecta conformitatea cu cerintele esentiale
sau cu conditiile de utilizare prescrise. Noua aprobare poate fi un
supliment la certificatul de examinare de “tip” initial.

6.1. Producitorul va informa firi intirziere organismul
notificat dacd a obtinut informatii despre schimbarile marcarilor si
agentilor patogeni ai infectiilor testate, mai ales cand aceasta este ca o
consecintd a complexititii biologice si diversitatii. In aceasta legétura,
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producidtorul va informa organismul dacd asemenea schimbéri afecteaza
performanta dispozitivului 1n vitro utilizat.

7. Prevederi administrative:

7.1. Organismul trebuie sa tina la dispozitia altor organisme
notificate toate informatiile relevante asupra certificatului de examinare de
“tip” si a suplimentelor emise, refuzate sau in curs.

7.2. Alte organisme notificate pot obtine o copie a
certificatului de examinare de “tip” si/sau a suplimentelor acestora.
Anexele la certificat trebuie sé fie accesibile altor organisme notificate la
solicitarea justificatd a acestora dupa informarea prealabilda a
producétorului. -

7.3. Producatorul sau reprezentantul sau autorizat trebuie si
pastreze copia documentatiei tehnice a certificatului de examinare de “tip”
si a suplimentelor acestuia o perioadad de cel putin 5 ani dupd fabricarea
ultimului dispozitiv.

7.4. Cand nici producitorul nici reprezentantul sdu autorizat
nu este stabilit In Roménia obligatia de a péstra documentatia tehnici
revine persoanei responsabile cu punerea pe piatd, cu respectarea
anexei nr.I, pct.13.3 lit.a).
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ANEXA NR.IV

VERIFICARE “CE”

1. Verificarea este procedura prin care producitorul sau
reprezentantul siu autorizat asigurd si declara cd produsele care fac
obiectul procedurii de la pct4. sunt conforme cu tipul
descris in certificatul de  examinare de “tip” si indeplineste
cerintele prezentei.

2. Producitorul trebuie s ia toate mésurile necesare pentru a
asigura ci din procesul de fabricatie rezultd produse conforme cu tipul
descris In certificatul de examinare de “tip” si cu cerintele aplicabile ale
prezentei. Inaintea inceperii productiei, producitorul trebuie si-si
pregiteascd documentele care definesc procesul de fabricatie, In special
privind sterilizarea, impreund cu toate prescriptiile de rutind prestabile
pentru a asigura o productie omogend si, dupd caz, conformitatea
produselor cu tipul descris in certificatul de examinare de “tip” si cu
cerintele prezentei. Producitorul trebuie si emitd o declaratie de
conformitate in acest sens.

In cazul produselor sterile producitorul trebuie si aplice
prescriptiile anexei nr.V, punctele 3 §i 4 cu privire la siguranta si
mentinerea sterilitatii. ‘

3. Producitorul trebuie si instituie si sd mentind la z
proceduri sistematice de valorificare a experientei cistigate in faza de
productie a dispozitivului §i s implementeze masurile corespunzatoare
pentru aplicarea oricdrei actiuni corective necesare. Acest angajament
trebuie si includi obligafia producdtorului de a comunica structurii de
specialitate a Ministerului Sanatatii imediat ce a luat cunostin{a de
acestea, urmatoarele incidente:

(i) orice functionare defectuoasid sau deteriorare a
caracteristicilor si/sau performantelor dispozitivului ca §i orice
nepotrivire in instructiunile de utilizare sau etichetare care au dus sau ar
putea duce la moartea unui pacient sau utilizator sau la o deteriorare
serioasd a starii lor de sénétate;

(ii) orice ratiuni tehnice sau medicale legate de
caracteristicile sau performantele dispozitivului care au condus la
retragerea acestuia de pe piata.
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4. Organismul trebuie sd realizeze examindrile si testele
necesare pentru verificarea conformitatii produsului cu cerintele prezentei
fie prin examinarea si testarea fiecrui produs dupa cum se specifica la
pct.5 sau prin examinarea si testarea statisticd conform pct.6. la decizia
producétorului.

Verificdrile sus mentionate nu se aplicd acelor aspecte ale
procesului de fabricatie privind siguranta sterilitatii.

5. Verificarea prin examinarea i testarea fiecarui produs:

5.1. Fiecare produs este examinat individual si se efectueaza
testele necesare dcfinitc 1n standardele - armonizate sau alte teste
echivalente pentru verificarea conformitétii produsului cu tipul descris in
certificatul de examinare de “tip” si cu cerintele prezentei.

5.2. Organismul notificat trebuie sd emitd un certificat de
conformitate, scris, privind testele efectuate.

6. Verificari statistice:

6.1. Producitorul trebuie si prezinte produse de acelasi tip
din loturi diferite.

6.2. Se ia o mostrd la intimplare din fiecare lot. Mostrele
sunt examinate individual conform standardelor aplicabile sau se
efectueazi teste echivalente pentru verificarea conformititii produselor
cu tipul descris in certificatul de examinare de “tip” si cu cerintele
prezentei, In scopul deciziei acceptirii sau refuzarii lotului.

6.3. Procedura de control statistic se bazeazi pe un sistem de
prelevare a mostrelor, asigurand o limitd de calitate corespunzatoare cu
probabilitatea de acceptare de 5%, cu un procentaj de neconformitate de 3
pani la 7%. Metoda de prelevare a mostrelor este stabilitd prin standarde
armonizate tinand cont de natura si categoria produsului respectiv.

6.4. Dacd lotul este acceptat, organismul elibereazi un
certificat de conformitate privind testele efectuate pentru fiecare produs.
Toate produsele din lot pot fi puse pe piatd cu exceptia mostrelor
necorespunzitoare.

Daci un lot este respins organismul trebuie si ia misurile
necesare pentru a preveni punerea pe piatd a lotului respectiv. In
eventualitatea respingerii frecvente a loturilor organismul poate suspenda
verificarea statistica.

7. Prevederi administrative:

Producitorul sau reprezentantul sdu autorizat trebuie sa
pastreze la dispozitia structurii de specialitate a Ministerului Sanatétii o
perioadd de cel putin 5 ani dupd ultimul lot de fabricatie, urmatoarele
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documente:

- declaratia de conformitate;

- documentatia specificata la pct.2;

- certificatele specificate la pct.5.2 si 6.4;

- dacd este cazul, certificatul de examinare de “tip”
conform anexei III.

8. Aplicarea procedurii la dispozitivele de clasa Ila:

Aceastd anexd se aplicd produselor din clasa Ila cu
urmadtoarele exceptii:

8.1. Prin derogare de la punctele 1 §i 2, in baza declaratiei de
conformitate producitorul asiguri si declard cd produsele din clasa IIa sunt
fabricate in conformitate cu documentatia tehnicd specificatd la pct.3. a
anexei nr.VII si respecti cerintele prezentei;

8.2. Prin derogare de la punctele 1, 2, 5 si 6 verificérile
conduse de organism au ca scop confirmarea conformitatii produsului din
clasa I1a cu documentatia tehnica din anexa nr.VII, pct.3.
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ANEXA NR. V

DECLARATIA DE CONFORMITATE
Asigurarea calitétii productiei

1. Producétorul trebuie sa asigure aplicarea unui sistem al
calitdtii aprobat si s efectueze inspectia finald specificata la pct.3, fiind
subiectul supravegherii prevazute la pct.4.

2. Declaratia de conformitate este o pate a procedurii, prin
care producatorul care indeplinegte obligatiile impuse la pct.1 asigura si
declard cd produsele respective sunt conforme cu tipul descris in
certificatul de examinare de “tip” si indeplineste prescriptiile prezentei.

Producitorul trebuie sd emitd o declaratie de conformitate
scrisd. Aceastd declaratie trebuie sd acopere un numaér dat de exemplare
de produse si trebuie péstratd de producétor.

3. Sistemul calitatii:
3.1. Producatorul trebuie sd depund o cerere de aprobare a
sistemului calititii la un organism de evaluare a conformitatii.
Cererea trebuie sa cuprinda:

- numele si adresa producétorului;

- toate informatiile importante asupra produsului sau

categoriei de produse acoperite de procedurd;

- o declaratie scrisd cd nici o cerere similara nu a fost

depusi la un alt organism pentru acelasi produs;

- documentatia cu privire la sistemul calitétii;

- un angajament de respectare a obligatiilor impuse prin

sistemul calitdtii aprobat;

- un angajament de mentinere a sistemului calitatii

aprobat;

- documentatia tehnica privind tipurile aprobate si o

copie a certificatului de examinare de “tip”, dupa caz;

- un angajament al producdtorului de a institui §i a
mentine la zi proceduri imbunétitite ca urmare a experientei céstigate in
faza de productie si de a aplica masurile corective ori de céte ori se
constatd o neconcordanta:

(i) orice functionare defectuoasd sau deteriorare a

caracteristicilor si/sau performantelor dispozitivului ca i orice nepotrivire
in instructiunile de utilizare sau etichetare care au dus sau ar putea duce la
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aprobat sistemul calitatii atunci cand schimba substantial sistemul de
calitate. Organismul notificat trebuie sa evalueze modificarile propuse §i
sa verifice daca noul sistem indeplineste cerintele pct.3.2.

Decizia este comunicatd producitorului si trebuie si
cuprinda concluzia inspectiei si justificarea evaludrii.

4. Supraveghere:

4.1. Scopul supravegherii este acela de a asigura ca
producitorul indeplineste obligatiile impuse prin sistemul calititii aprobat.

4.2. Producitorul imputerniceste organismul si efectueze
toate inspectiile necesare i asigurd informatiile relevante privind:

- documentatia referitoare la sistemul calitatii;

- date previzute in sistemul calitatii cu privire la productie
cum ar fi rapoarte de inspectie si de test, calibrare, pregatirea profesionald
a personalului.

4.3. Organismul trebuie si efectueze periodic inspectii si
evaludiri pentru a se asigura cd producdtorul aplicd sistemul calitétii
aprobat si emite un raport de evaluare in acest sens.

4.4. Organismul poate face vizite neanuntate producétorului.
Cu aceastd ocazie poate efectua sau solicita teste in scopul verificarii
eficiente sistemului calititii. in urma inspectiei trebuie si emitd un raport
de inspectie, iar daci s-a efectuat un test trebuie sd emitd un raport de test.

5. Prevederi administrative:

5.1. Producitorul sau reprezentantul siiu autorizat trebuie sa
pistreze la dispozitia structurii de specialitate a Ministerului S&nétitii o
perioadd de cel putin 5 ani dupa ultimul lot de fabricatie, urméatoarele
documente:

- declaratia de conformitate;

- documentatia specificaté la pct.3.1 alin.4;

- schimbdrile previzute la pct.3.4;

- documentatia prevazuta la pct.3.1alin.7;

- decizii si rapoarte emise de organism, conform pct.4.3
s14.4;

- dacd este cazul, certificatul de examinare de “tip”
conform anexei nr. I1I;

5.2. Organismul trebuie sa puna la dispozitia altor organisme
notificate toate informatiile relevante privind sistemul calitdtii aprobat,
refuzat sau in curs de aprobare.

6. Verificarea produselor prevazute in anexa nr.XIII, lista A:

6.1. In cazul produselor previzute in anexa nr.Il, lista A



25

producétorul va inainta fird Intarziere organismului notificat concluziile
controalelor si rapoartelor relevante ale testelor asupra probelor facute pe
dispozitivele fabricate sau pe fiecare lot de dispozitive. Prin urmare
producédtorul va face probe din dispozitivele sau loturile de dispozitive
fabricate, care vor fi puse la dispozitia organismului notificat, in
conformitate cu conditiile i modalitétile intelegerilor stabilite.

6.2. Producdtorul va punc dispozitivele pe piatd numai dupd ce
organismul notificat va comunica acestuia 1n intervalul de timp stabilit ,
dar nu mai tirziu de 30 de zile de la primirea probelor, decizia sa, inclusiv
conditiile de valabilitate ale certificatelor eliberate.

7. Aplicarea procedurii la dispozitivele din clasa Ila:

Aceastd anexa se poate aplica produselor din clasa Ila cu
urmatoarele exceptii:

7.1. Prin derogare de la pct.2, 3.1 si 3.2, in virtutea
declaratiei de conformitate producétorul asigurd si declard cd produsele
din clasa Ila sunt fabricate conform documentatiei prevazutd la pct.3 a
anexei nr.VII si indeplinesc cerintele aplicabile ale prezentei.
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ANEXA NR.VI

DECLARATIA DE CONFORMITATE
ASIGURAREA CALITATII PRODUSULUI

1. Producitorul trebuie sd asigure aplicarea sistemului
caiitiitii aprobat pentru inspectia finald si testarea produsului, dupa cum se
specificd la pct.3 si trebuie si fie supus supravegherii dupd cum se prevede
la pet.4. ‘
In plus, pentru produsele plasate pe piatd in conditii sterile si
numai pentru acele aspecte ale procesului de fabricatie destinate s asigure
si s3 mentind sterilitatea, producétorul trebuie sa aplice prescriptiile anexei
V, punctele 3 si 4.

2. Declaratia de conformitate este partea procedurii prin care
producitorul care indeplineste obligatiile impuse de pct.l asigurd si
declari ci produsele respective sunt conforme cu tipul descris in
certificatul de examinare de “tip” si indeplineste prevederile aplicabile ale
prezentei.

Producitorul emite o declaratie de conformitate. Declaratia
trebuie si acopere un numir dat de exemplare si trebuie sa fie pastratd de
catre producator.

3. Sistemul calitatii:

3.1. Producidtorul depune o cerere pentru evaluarea
sistemului calitétii la un organism notificat.

Cererea trebuie s cuprinda:

- numele si adresa producétorului;

- toate informatiile relevante cu privire la produs sau
categorie de produse acoperite prin procedurd;

- declaratie scrisi care specifici cd nici o cerere nu s-a
formulat citre nici un alt organism notificat pentru aceleasi produse;

- documentatie cu privire la sistemul calitatii;

- un angajament al producdtorului pentru a indeplini
obligatiile impuse prin sistemul calitatii aprobat;

- un angajament al producdtorului de a mentine
sistemul calititii aprobat, documentatia tehnica asupra tipurilor aprobate si
o copie a certificatului de examinare de “tip”;
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- un angajament al producdtorului de a institui §i a
mentine la zi o procedurd sistematicd de valorificare a experintei castigate
in faza de productie si de a implementa aplicarea oricéror actiuni corective
necesare.

Acest angajament trebuie sd includi o obligatie pentru
producator de a comunica structurii de specialitate a Ministerului Sanatatii
imediat ce ia cunostintd de ele urmétoarele incidente:

(i) orice functionare defectuoasd sau deteriorare a
caracteristicilor si/sau performantelor dispozitivului, precum si orice
neconformitate 1n etichetare sau instructiuni de folosire care au dus sau ar
fi putut duce la moartea unui pacient sau utilizator sau a unei deteriorari
serioase a starii lui de sénatate; ~

(ii) orice motiv tehnic sau medical in legiturd cu
caracteristicile sau performantele dispozitivului care duce la retragerea
sistematica a dispozitivelor de catre producétor.

3.2. Fiecare produs sau mostra reprezentativa a fiecérui lot
se examineazi si se efectueazi testele specifice din standardele armonizate
relevante sau alte teste echivalente in sistem de asigurare a calitdtii in
scopul asigurarii conformititii produsului cu tipul descris in certificatul de
examinare de “tip” si indeplineste deciziile aplicabile ale prezentei. Toate
elementele, cerintele si deciziile adoptate de catre producitor trebuie sa fie
documentate intr-o manierd sistematici si ordonatd sub forma misurilor,
procedurilor si instructiunilor scrise. Aceastd documentatie a sistemului
calititii trebuie si permitd interpretarea uniformd a programelor,
planurilor, manualului si inregistrérilor calitatii.

Aceasta trebuie si includd in special o descriere adecvatd
pentru:

- obiectivele si structura organizatorica,
responsabilititile si atributiile echipei de conducere cu privire la calitatea
produsului;

- examindri si teste care vor fi executate dupé fabricatie;
trebuie si fie asigurati trasabilitatea calibrérii echipamentului de testare;

- metode de urmdrire eficientd a functiondrii sistemului
calitétii;

- inregistrarile calitatii, ca rapoarte de inspectie, teste,
calibriri si calificare a personalului.

Verificirile mai sus mentionate nu se aplicd acelor aspecte
ale procesului de fabricatie destinat si asigure sterilitatea.

3.3. Organismul notificat auditeazi sistemul calitdtii pentru a
determina dacd indeplineste cerintele la care se referd pct.3.2. Se
presupune cd sistemele calitatii care implementeazd standardele
armonizate relevante sunt conforme acestor cerinte.

Echipa de evaluare trebuie si includd cel putin un membru cu
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experientd in aprecierea cu privire la tehnologia care intereseaza.
Procedeul de evaluare trebuie sd includd o inspectie la sediul
producatorului §i In cazurile justificate la sediul furnizorilor
producitorului pentru a inspecta procesele de fabricare.

Decizia trebuie comunicatd producdtorului. Ea trebuie sa
contind concluziile inspectiei si o evaluare motivata.

3.4. Producatorul trebuie sd informeze organismul care a
aprobat sistemul calittii asupra oricérui plan de schimbare a acestuia.

Organismul notificat trebuie sd aprecieze schimbarile
propuse si sd verifice dacd dupa aceste schimbdri sistemul va indeplini in
continuare cerintele la care se referd pct.3.2. Dupéa primirea informatiilor
mai sus mentionate trebuie sd comunice producdtorului decizia sa. Aceastd
decizie trebuie s contina concluziile inspectiei si o evaluare motivati.

4. Supravegherea;

4.1. Scopul supravegherii este si se asigure ca producatorul
indeplineste in timp util obligatiile impuse de cétre sistemul calitatii
aprobat.

4.2. Producatorul trebuie sd permitd accesul organismului
sdu pentru inspectare, testare si inspectarea locurilor de depozitare i sa-i
furnizeze toate informatiile relevante, in special:

- documentatia cu privire la sistemul calitatii;

- documentatia tehnica; _

- inregistriri ale calitiitii ca: rapoarte de inspectie, date
de testare, date de calibrare, rapoarte de calificare a personalului.

4.3. Organismul trebuie, periodic, si execute inspectiile i
evaluiirile pentru a se asigura cd producitorul aplicd sistemul calitétii si
trebuie si emita producétorului un raport de evaluare.

4.4. In plus, organismul poate face vizite neanuntate
producatorului. in timpul unor astfel de vizite organismul poate efectua
sau solicita teste In scopul verificirii sistemului calitétii si a conformitatii
productici cu cerintele aplicabile ale prezentei. In acest scop o mostra din
produsul finit, prelevati de organism trebuie si fie examinatd §i se
efectueazi testele definite in standardele relevante sau teste echivalente.
Daca una sau mai multe mostre nu sunt conforme organismul trebuie sa
ia masurile necesare. Producitorului trebuie si i se inméneze un raport de
inspectie si daci testul s-a executat §i un raport de test.
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5. Prevederi administrative:

5.1. Producatorul trebuie sa pastreze la dispozitia structurii
de specialitate a Ministerului Sanatétii o perioadd de cel putin 5 ani de la
fabricarea ultimului produs:

- declaratia de conformitate;

- documentatia de la pct.3.1 alin.7;

- schimbari la care se referd pct.3.4;

- decizii si rapoarte de la organismul notificat dupd cum
rezultd din aliniatul final de la pct.3.4, 4.3 si 4.4;

- unde este necesar, certificatul de conformitate cuprins
in anexa III.

5.2. Organismul trebuie si ofere, la cerere, celorlalte
organisme notificate, toate informatiile relevante cu privire la aprobdrile
sistemului calititii emise, refuzate sau retrase.

6. Aplicarea procedurii la dispozitivele din clasa Ila:

Aceastd anexd se poate aplica produselor din clasa Ila cu
urmitoarea derogare:

6.1. Prin derogare de la pct.2.3.1 si 3.2 in virtutea declaratiei
de conformitate, producatorul asigurd si declard ca produsele din clasa Ila
sunt fabricate in conformitate cu documentatia tehnica la care se referd
pct.3 din anexa nr.VII si indeplineste cerintele prezentei.
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ANEXA NR. VII

DECLARATIA DE CONFORMITATE

1. Declaratia de conformitate este procedeul prin care
producétorul sau reprezentantul sdu autorizat, stabilit In Roménia si care
indeplineste obligatiile impuse la pct.2, iar In cazul produselor puse pe
piatdi, in conditii sterile si dispozitive cu o functie de masurare,
obligatiile impuse la pct.5, asigurd si declard cd produsele respective
indeplinesc prevederile aplicabile ale prezentei.

2. Producitorul trebuie s pregéteascd documentatia tehnica
descrisi la pct.3. Producitorul sau reprezentantul sdu autorizat trebuie si
pund la dispozitia structurii de specialitate a Ministerului Sanatatii
documentatia, inclusiv declaratia de conformitate, in scopul inspectérii
pentru o perioadd de cel putin 5 ani dupé ce s-a fabricat ultimul produs.
In cazul in care nici producatorul si nici reprezentantul siu autorizat
nu sunt stabilii in Roménia, aceastd obligatie de a pistra
documentatia tehnici accesibild revine persoanelor care pun produsul pe
piata.

3. Documentatia tehnicd trebuie si permitd aprecierea
conformititii produsului cu cerintele prezentei.
Aceasta trebuie sd contind in special:
- descrierea generald a produsului, inclusiv oricare dintre
variantele proiectate;
- desene, proiecte, metode de fabricare, diagramele
componentelor, subansamble, circuite;
- descrierile si explicatiile necesare pentru a intelege
desenele si diagramele mai sus mentionate si folosirea produsului;
- rezultatele analizei de risc si lista standardelor armonizate,
aplicate in intregime sau in parte si descrierile solutiilor adoptate pentru a
indeplini cerintele esentiale;
- in cazul produselor plasate pe piatd In conditii sterile,
descrierea metodei de sterilizare;
- in cazul dispozitivelor care contin tesuturi de origine
umand sau substante derivate din astfel de tesuturi, informatii asupra
originii materialului si conditiilor in care acestea au fost colectate;



31

- rezultatul calculelor si inspectiilor efectuate; daci
dispozitivul urmeaza sa fie conectat la alte dispozitive pentru a functiona
dupé cum s-a proiectat; verificarea trebuie sa demonstreze ci dispozitivul
satisface cerintele esentiale atunci cand este conectat cu orice
dispozitive avand caracteristicile specificate de producitor;

- rapoarte de test si unde este necesar, date clinice
conform anexei nr.X;

- date privind evaluarea performantei care sid arate
performantele cerute de producitor si sustinute de un sistem de mésurare
de referintd (cind este disponibil), cu informatii asupra metodelor de
referintd, materiale de referinti, valori de referintd cunoscute, precizia
unititilor de masura utilizate; astfel de date ar trebui s existe din studiile
facute in conditii clinice sau de referinte biografice relevante;

- eticheta si instructiunile de folosire.

4. Producétorul trebuie sa instituie §i sd tind la zi proceduri
de analiza a experientei castigate in faza de productie si sd implementeze
orice actiuni corective necesare tinidnd seama de natura si riscurile
referitoare la produs. El trebuie si comunice structurii de specialitate a
Ministerului Sanatitii incidentele aparute de care a luat cunostiinta:

(i) orice functionare defectuoasd sau deteriorare a
caracteristicilor si/sau performantelor dispozitivului, precum si a oricérei
neconformititi in etichetare sau instructiuni de folosire care ar putea duce
sau au dus la moartea pacientului sau utilizatorului sau a unei deterioréri
serioase a stdrii lui de sanatate;

(ii) orice motiv tehnic sau medical legat de caracteristicile cu
privire la performanta dispozitivului pentru motivele la care se referd
subparagraful (i) care duce sistematic la retragerea dispozitivelor de
acelasi tip de catre producator.

5. La produsele puse pe piatd in conditii sterile si la
dispozitivele de clasa I cu o functie de méasurare, producétorul trebuie sa
observe nu numai indicatiile expuse in aceastd anexd, si deasemenea, una
dintre procedurile din anexele nr. IV, V sau VI. Aplicarea anexelor
mentionate mai sus si interventia organismului notificat se limiteaza la:

- in cazul produselor plasate pe piatd in conditii sterile,
numai la aspectele de productie care privesc sigurania si mentinerea
conditiilor de sterilitate;

- in cazul produselor cu functie de masurare, numai
aspectele de fabricare care privesc conformitatea produselor cu cerinte
metrologice. Se aplica pct.7.1 a acestei anexe.
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6. La dispozitivele pentru autotestare, producatorul trebuie
si faci o cerere citre un organism notificat pentru examinarea
proiectului.

6.1. Cererea insotitd de documentatia tehnica trebuie sa
permitd aprecierea conformitétii proiectului cu cerintele esentiale de
referintd prezentate in anexa nr.I. Aceasta trebuie sd contind in special:

- rapoarte de test, rezultate ale studiilor facute pe persoanele
care au folosit dispozitivele;

- date care arati posibilititile de manevrare ale
dispozitivului in vederea utilizirii acestuia in scopul propus pentru
autotestare;

- informatiile care ar trebui previazute pe eticheta
dispozitivului, precum si instructiunile lui de utilizare.

6.2. Organismul notificat va examina cererea si daca
proiectul este in conformitate cu prevederile prezentei, va elibera
solicitantului un Certificat EC de examinare a proiectului. Organismul
notificat poate cere ca documentatia si fie completatd cu probe si teste
ulterioare, care s permitd evaluarea conformititii cu cerintele esentiale de
referinti prezentate in anexa nr.l. Certificatul va confine concluziile
examindrii, conditiile de valabilitate, datele necesare pentru identificarca
proiectului aprobat si dacd este posibil, o descriere a scopului propus a
dispozitivului.

6.3. Solicitantul va informa organismul notificat care a
eliberat Certificatul EC de examinare a proiectului despre orice schimbare
semnificativi a proiectului aprobat. Schimbdrile din proiectul aprobat
trebuie si primeascé aprobarea ulterioard de la organismul notificat care a
eliberat Certificatul EC de examinare a proiectului, oricare ar fi
schimbdrile care afecteazid conformitatea cu cerintele esentiale sau cu
conditiile prescrise pentru utilizarea produsului. Aceastd aprobare va fi un
document aditional Certificatului EC de examinare a proiectului.

7. Aplicarea procedurii la dispozitivele din clasa Ila.

Aceastd anexd se poate aplica produselor din clasa Ila cu
urmaétoarea derogare.

7.1. Cand aceastd anexd se aplicd impreund cu procedurile
din anexele nr. IV, V sau VI se emite o singurd declaratie de conformitate.
Cat priveste declaratia emisi conform acestei anexe, producitorul trebuie
s asigure si sa declare ci proiectul produsului indeplineste prevederile
aplicabile ale prezentei.
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ANEXA NR.VIII

DECLARATIE PRIVIND DISPOZITIVELE
CU SCOPURI SPECIALE

1. Pentru dispozitivele la comandd sau dispozitivele
destinate investigatiilor clinice, producdtorul sau reprezentantul sdu
autorizat stabilit in Roménia trebuie sd emitd-declaratia in conformitate cu
pet.2.

2. Declaratia trebuie sé contind urmétoarele informatii:

2.1. pentru dispozitivele la comandi:

- date care permit identificarea dispozitivelor;

- declaratie ca dispozitivul este destinat pentru folosire in
exclusivitate de catre un anume pacient, impreuna cu numele pacientului;

- numele practicianului sau altd persoand autorizati care a
facut prescriptia si numele clinicii respective;

- caracteristicile specifice ale dispozitivului descrise n
prescriptia medicalé;

- declaratia cd dispozitivul respectiv satisface cerintele
esentiale din anexa I, cu justificarea cerintelor care nu au fost indeplinite;

2.2. pentru dispozitivele proiectate destinate investigatiei
clinice conform anexei nr.X:

- date care permit identificarea dispozitivului;

- un plan de investigatie care stabileste scopul stiintific,
motivatia tehnicd sau medicald, scopul s§i numaérul dispozitivelor
respective;

- punctul de vedere al comitetului de etica in detaliu;

- numele practicianului medical sau al altei persoane
autorizate gi al institutiei responsabile pentru investigatii;

- locul, data de incepere si durata etapelor investigatiilor;

- declaratie cd dispozitivul este conform cu cerintele
esentiale, excluzidnd aspectele investigatiilor §i asigurarea ci s-au luat
toate precautiile pentru a proteja sanatatea si siguranta pacientului.
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3. Producitorul trebuie sa tind la dispozitia structurii de
specialitate a Ministerului Sanatatii urmatoarele:

3.1. pentru dispozitivele facute la comanda, o documentatie
care sd permiti intelegerea proiectului, fabricatiei si performantelor
produsului, in asa fel incat sd permita aprecierea conformititii cu cerintele
prezentei.

Producitorul trebuie sé ia toate mésurile necesare pentru a
asigura cd din procesul de fabricatie rezultd produse conforme cu
documentatia mentionatd mai sus.

3.2. pentru dispozitivele proiectate pentru investigatii
clinice, documentatia trebuie sa contina:

- 0 descriere generald a produsului;

- desene de executie, metode de fabricatie, in special in ceea
ce priveste sterilizarea si diagramele componentelor, subansamblelor,
circuitelor;

- descrierile si explicatiile necesare pentru a intelege
desenele de mai sus, diagramele si functionarea produsului;

- rezultatele analizei de risc si o listd a standardelor
armonizate, aplicate in intregime sau in parte si descrierile solutiilor
adoptate pentru indeplinirea cerintelor esentiale;

- rezultatele calculelor, inspectiilor si testelor tehnice
executate. '

Producitorul trebuie si ia toate méasurile necesare pentru a
asigura cd din procesul de fabricatie rezulti produse corespunzatoare
conform documentatiei specificate. Producitorul trebuie si permitd
evaluarea sau auditul pentru a demonstra eficacitatea acestor masuri.

4. Informatiile continute in declaratiile incluse in aceastda
anexi trebuie si fie pistrate o perioada de timp de cel putin 5 ani.
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ANEXA NR. IX

CRITERII DE CLASIFICARE
I DEFINITII

1. Definitii pentru reguli de clasificare.

1.1. Durata
Tranzitorie: normal proiectatd pentru folosire continuai,
mai putin de 60 minute.
Termen scurt: normal pr01ectat pentru folosire continud,
dar nu mai mult de 30 zile.
Termen lung: normal proiectat pentru folosirea
continud, mai mult de 30 zile.

1.2. Dispozitive invazive:

Dispozitiv invaziv: un dispozitiv care se introduce in
intregime sau in parte, in interiorul corpului, fie prin orificiile corpului, fie
prin suprafata corpului.

Orificiul corpului: orice deschidere naturald in corp, precum
si suprafata externd a globului ocular sau orice deschidere artificiald
permanenta.

Dispozitiv chirurgical invaziv: un dispozitiv invaziv care
pitrunde in interiorul corpului prin suprafata corpulm cu ajutorul sau in
contextul unei operatii chirurgicale.

In scopul prezentei dispozitivele, altele decét acelea la care
se referd subparagraful anterior si care produc pétrunderea prin alt orificiu
decét cele ale corpului vor fi considerate dispozitive invazive chirurgicale.

Dispozitiv implantabil: orice dispozitiv care este destinat:

- pentru a fi total introdus in corpul uman sau

- sa inlocuiascd o suprafati epiteliald sau suprafata
ochiului, prin interventia chirurgicald si care riméne pe loc, dupa
procedurd. Orice dispozitiv destinat sa fie introdus in corpul uman prin
interventie chirurgicald gi sd riménd pe loc dupd procedurd pentru cel
putin 30 zile este considerat un dispozitiv implantabil.

1.3. Instrument chirurgical reutilizabil: instrument destinat
utilizdrii chirurgicale prin tdiere, gdurire, coasere, rdzuire, raclare,
clampare, retractare, stringere (fixare) sau proceduri similare fard
conectare la un dispozitiv medical activ si care poate fi reutilizat dupa
efectuarea unor proceduri adecvate.
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1.4. Dispozitiv medical activ: orice dispozitiv medical
folosit in operatie care depinde de o sursd de energie electricd sau de
oricare sursd de putere, alta decét cea direct generatd de corpul uman sau
gravitatie i care actioneaza prin convertirea acestei energii. Dispozitivele
medicale destinate s3 transmitd energie, substante sau alte elemente
intre un dispozitiv medical activ gi pacient, fird schimbéri semnificative,
nu sunt considerate a fi dispozitive medicale active.

1.5. Dispozitiv terapeutic activ: orice dispozitiv medical,
activ folosit singur sau in combinatie cu alte dispozitive medicale, pentru a
sprijini, modifica, inlocui sau restaura functii biologice sau structuri in
vederea tratamentului sau ameliorarii unei boli, rini sau handicap.

1.6. Dispozitiv activ pentru diagnostic: orice dispozitiv
medical activ folosit singur sau in combinatie cu alte dispozitive medicale
pentru furnizare de informatii, pentru detectare, diagnosticare,
monitorizarea sau modificarea parametrilor fiziologici, a starii de sanatate,
boali sau diformititi congenitale.

1.7. Sistem central circulator

In scopul prezentei, sistemul central circulator inseamna
urmitoarele vase: artere pulmonare, aorta ascendentd, artera coroniana,
artera carotidi comuni, artera carotidi externd, artera carotidd interna,
artere cerebrale, trunchi brahiocefalic, vena Cordish, vena pulmonari,
vena cavi superioard, vena cavé inferioara.

1.8. Sistem nervos central

In scopul prezentei, sistem nervos central inseamna: creier,
meninge si coloana vertebrala.

II REGULI DE IMPLEMENTARE

2. Reguli de implementare.

2.1. Aplicarea regulilor de clasificare trebuie si tind seama
de destinatia dispozitivelor.

2.2. Daca dispozitivul este proiectat pentru a fi folosit in
combinatie cu alt dispozitiv, regulile de clasificare se vor aplica separat
fieciruia din dispozitive. Accesoriile sunt clasificate pe baza
caracteristicilor lor separat de dispozitivele cu care sunt folosite.

2.3. Software-ul care actioneazd un dispozitiv sau
influenteaza folosirea dispozitivului se incadreaza in aceeasi clasa.

2.4. Daca dispozitivul nu este proiectat pentru a fi utilizat
numai intr-o parte anume a corpului, acesta trebuie si fie considerat i
clasificat pe baza celei mai dezavantajoase folosiri specifice.
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2.5. Dacia se aplicd mai multe reguli aceluiasi dispozitiv,
bazate pe performanta specificatd de cétre produciator, pentru dispozitiv se
vor aplica regulile cele mai severe de clasificare.

III CLASIFICARE

1. Dispozitive neinvazive:

1.1. Regula 1:

Toate dispozitivele neinvazive sunt de clasa I, dacd nu se
aplica una din regulile de mai jos.

1.2. Regula 2:

Toate dispozitivele neinvazive destinate administririi sau
stocdrii sangelui, lichidelor din corp sau tesuturilor, lichidelor sau gazelor
in scopul unei eventuale infuzii, administrarii sau introducerii in corp, sunt
de clasa Ila:

- dacd pot fi conectate la un dispozitiv medical activ, in clasa
Ila sau clasa superioara;

- dacd sunt destinate folosirii pentru depozitarea sau
canalizarea singelui sau altor lichide in corp sau depozitarea organelor, a
partilor de organe sau tesuturilor din corp;

- in toate celelalte cazuri sunt de clasa I;

1.3. Regula 3:

Toate dispozitivele neinvazive destinate modificarii
compozitiei biologice sau chimice a séngelui, altor lichide ale corpului sau
altor lichide destinate infuzarii in corp sunt de clasa 1Ib, daca tratamentul
nu consti in filtrare, centrifugare sau schimbare a gazului, céldurii, in care
caz, acestea sunt in clasa Ila.

1.4. Regula 4:

Toate dispozitivele neinvazive care vin in contact cu pielea
ranita:

- sunt in clasa I, dacd sunt destinate folosirii ca bariera
mecanica, pentru compresie sau pentru absorbtie de exudate;

- sunt in clasa IIb, daca sunt destinate folosirii in principal la
rani care au fost deschise, dermite si pot fi vindecate numai printr-o
actiune secundara;

- sunt in clasa Ila, in toate celelalte cazuri, inclusiv
dispozitivele destinate special pentru a face un microclimat ranii.

2. Dispozitive invazive:

2.1.Regula 5

Toate dispozitivele invazive in raport cu orificiile corpului,
altele decat cele invaziv chirurgicale si care nu sunt destinate conectarii cu
un dispozitiv medical activ:

- sunt in clasa I, daci sunt utilizate tranzitoriu;
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- sunt In clasa Ila, dacad sunt destinate folosirii pe termen
scurt, cu exceptia cazului cand sunt folosite in cavitatea orald precum si in
faringe, in canalul urechii pané in timpanul urechii sau in cavitatea nazala,
in care caz ele sunt in clasa I;

- sunt in clasa IIb, cele care sunt destinate folosirii pe
termen lung, cu exceptia cazului cand sunt folosite in cavitatea orald
precum si in faringe, intr-un canal al urechii pdnd In limpan sau In
cavitatea nazala si nu pot fi absorbite de catre membrana mucoasei, caz in
care sunt in clasa Ila;

Toate dispozitivele invazive in raport cu orificiile corpului,
altele decét cele invaziv chirurgicale destinate conectérii cu un dispozitiv
medical activ din clasa IIa sau o clasa superioari, sunt in clasa Ila.

2.2. Regula 6:

Toate dispozitivele chirurgical invazive destinate utilizarii
tranzitorii sunt in clasa Ila dacé ele nu sunt:

- destinate diagnosticului, monitorizarii sau corectérii unui
defect al inimii sau al sistemului circulator central prin contact direct cu
aceste parti ale corpului, caz in care ele sunt in clasa III;

- instrumente chirurgicale reutilizabile, caz In care sunt in
clasaI;

- destinate pentru a furniza energie sub forma radiatiilor
ionizante, caz in care ele sunt in clasa Ilb;

- destinate pentru a avea efect biologic sau si fie in
intregime si in principal absorbite, caz in care ele sunt in clasa IIb;

- destinate administririi medicamentelor printr-un
sistem de distribuire, daci aceasta se face intr-o maniera care si tind cont
de un pericol potential in metoda de aplicare, caz in care ele sunt in clasa
IIb;

2.3. Regula 7:

Toate dispozitivele chirurgical invazive destinate utilizarii
pe termen scurt sunt de clasa ITa, cu exceptia cazurilor cand sunt:

- destinate special pentru diagnostic, monitorizare sau
corectare a unui defect al inimii sau al sistemului circulator central prin
contact direct cu aceste parti ale corpului, caz in care ele sunt in clasa III;

- specifice pentru a fi folosite in contact direct cu sistemul
nervos central, caz 1n care ele sunt in clasa III;

- destinate si furnizeze energia sub formd de radiatii
ionizante, caz in care sunt in clasa IIb;

- cu efect biologic sau absorbite in intregime sau in
principal, caz in care sunt in clasa III;

- destinate schimbdrii chimice in corp, caz in care sunt in
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clasa IIb, cu exceptia cazului cand dispozitivele sunt plasate la dinti sau
pentru a administra medicamente.

2.4. Regula 8:

Toate dispozitivele implantabile si cele invaziv chirurgicale
pe termen lung sunt in clasa IIb dacé nu au fost destinate pentru:

- a fi plasate in dinti, caz in care sunt in clasa Ila;

- a fi utilizate in contact direct cu inima, sistemul circulator
central sau sistemul nervos central, caz in care sunt in clasa IlI;

- pentru a avea efect biologic sau pentru a fi in intregime sau
in principal absorbite, caz in care sunt in clasa III;

- pentru a impune schimbdri chimice in corp, caz in care
sunt in clasa III, cu exceptia cazului cind dispozitivele sunt plasate in dinti
sau pentru a administra medicamente.

3. Reguli aditionale care se aplicd dispozitivelor active.

3.1. Regula 9:

Toate dispozitivele terapeutice active destinate administrarii
sau schimbirii energiei sunt in clasa Ila, cu exceptia cazurilor cand
caracteristicile lor sunt de asa naturd incit schimburile de energie cétre sau
de la corpul uman se efectueazi intr-un mod potential periculos tindnd
seama de natura, densitatea si locul de aplicare a energiei, caz in care sunt
in clasa IIb.

Toate dispozitivele active destinate controlului sau
monitorizirii performantelor dispozitivelor terapeutice active din clasa IIb
sau care influenteaza direct performanta unor astfel de dispozitive sunt in
clasa IIb.

3.2. Regula 10:

Dispozitivele active destinate diagnosticului sunt in clasa
ITa:

- daca ele sunt destinate furnizdrii de energie care va fi
absorbitd de corpul uman, afard de dispozitivele folosite pentru a ilumina
corpul pacientului cu lumina din spectru vizibil;

- dacd sunt destinate vizualizirii in vivo a distributiei
produsclor radiofarmaceutice;

- daca sunt destinate diagnosticului sau monitorizérii directe
a proceselor fiziologice vitale, cu exceptia cazurilor cand sunt special
destinate pentru monitorizarea parametrilor vitali fiziologici, acolo unde
natura variatiilor ar putea duce la un pericol imediat al pacientului, de
exemplu variatii in performanta cardiacd, respiratorie, activate SNC, caz in
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care ele sunt in clasa IIb.

Dispozitivele active care emit radiatii ionizante gi destinate
diagnosticului  §i  terapiei interventionale radiologicd inclusiv
dispozitivele care controleazd sau monitorizeazi astfel de dispozitive sau
care influenteaza direct performanta lor, sunt in clasa IIb.

3.3.Regula11:

Toate dispozitivele active destinate administrarii si/sau
indepartarii medicamentelor, lichidelor din corp sau altor substante in/din
corp sunt in clasa Ila cu exceptia cazurilor cind existd un pericol potential
tinand seama de natura substantelor implicate, partea implicatd a corpului
si modul de aplicare, caz in care sunt in clasa 11b.

3.4. Regula 12:
Toate celelalte dispozitive active sunt in clasa I.

4.  Reguli speciale:

4.1. Regula 13:

Toate dispozitivele care incorporeazi ca parte integrantd, o
substantd care dacd se foloseste separat se considerd a fi un medicament
si care este rdspunzitoare de a actiona asupra corpului uman cu actiune
auxiliard la aceea a dispozitivelor, sunt in clasa III.

4.2. Regula 14:

Toate dispozitivele folosite pentru contraceptie sau
prevenirea transmiterii bolilor transmisibile sexual sunt in clasa Iib, cu
exceptia cazurilor cand sunt implantabile sau dispozitive invazive pe
termen lung, caz in care sunt in clasa III.

4.3. Regula 15:

Toate dispozitivele destinate special pentru a fi folosite
pentru dezinfectarea, curdtirea, clitirea sau, dupd caz, hidratarea lentilelor
de contact, sunt in clasa IIb.

Toate dispozitivele destinate special pentru a fi folosite
pentru dezinfectarea dispozitivelor medicale, sunt in clasa Ila.

Aceasti reguld nu se aplicd produselor destinate curdtirii
dispozitivelor medicale, altele decat lentilele de contact prin mijloace
fizice.
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4.4. Regula 16:
Dispozitivele neactive special destinate pentru inregistrare

de imagini de diagnostic prin raze X sunt in clasa Ila.
4.5.Regula 17:
Toate dispozitivele fabricate care folosesc tesuturi de animal

sau derivate neviabile sunt clasa III, cu exceptia dispozitivelor proiectate
sd vind in contact numai cu pielea intacta.

5. Regula 18:
Prin derogare de la alte reguli, pungile pentru singe sunt in

clasa IIb.
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ANEXA NR.X

DECLARATII SI PROCEDURI PRIVIND DISPOZITIVELE
DESTINATE INVESTIGATIEI CLINICE
SAU EVALUARII PERFORMANTEI

1. Prevederi generale.

I.1. Ca reguld generald, conformitatea cu privire la
caracteristicile si performantele de la pct.1 si 3 ale anexei I, in conditii
normale de utilizare a dispozitivului si evaluarea efectclor  secundare
nedorite, trebuie sd se bazeze pe datele clinice in special in cazul
dispozitivelor implantabile si a celor din clasa IIl. Tinind seama de
standardele armonizate, relevante acolo unde este necesar, datele clinice
trebuie si se bazeze pe:

1.1.1. fie o sinteza a literaturii stiintifice curent accesibile
privind scopul propus al dispozitivului si tehnicile folosite precum si, dac3
se specificd, un raport scris care contine o evaluare critici a acestei
sinteze;

1.1.2. fie rezultatele tuturor investigatiilor clinice facute
inclusiv a celor executate in conformitate cu pct.2.

1.2. Toate datele sd raméana confidentiale.

2. Investigatii clinice:

2.1. Obiective:

Obiectivele investigatiilor clinice sunt:

- de a wverifica, cd 1n conditii normale de folosire,
performantele dispozitivelor sunt conform acelora la care se referd pct.3
din anexa nr.I;

- sd determine orice efect secundar nedorit in conditii
normale de folosire si sd aprecieze dacd ele constituie riscuri acceptabile
in raport cu beneficiile pacientului functie de performantele dispozitivului.

2.2. Consideratii etice

Investigatiile clinice trebuie sd fie efectuat conform
Standardului Roméan SR-EN 540 identic cu Standardul European EN 540
care s-a elaborat pe baza Declaratiei de la Helsinki, a Asociatiei Mondiale
Medicale la Reuniunea Medicalda Mondiali din Finlanda, in 1964,
amendata la a 41-a Reuniune Mondiala Medicala din Hong Kong in 1989.

Este obligatoriu ca toate masurile cu privire la protectia
omului sa fie executate in spiritul Declaratiei de la Helsinki. Aceasta
include fiecare etapd in investigatia clinicd de la prima consideratie cu
privire la necesitatea si justificarea studiului pand la publicarea



43

rezultatelor.

2.3. Metode:

2.3.1. Investigatiile clinice trebuie sd fie efectuate pe baza
unui plan specific investigatiei, care reflectd ultimile cunostinte stiintifice
si tehnice si definite in asa fel incit sd confirme sau si combatd
reclamatiile producatorului pentru dispozitiv; aceste investigatii trebuie sa
includa un numar corespunzitor de observatii pentru a garanta validitatea
stiintifica a concluziilor.

2.3.2. Procedurile folosite pentru a executa investigatiile
trebuie sa fie specifice dispozitivului de examinat.

2.3.3. Investigatiile clinice trebuie si fie executate in
circumstante similare conditiilor normale de folosirc a dispozitivului.

2.3.4. Trebuie examinate toate trisiturile specifice care
cuprind si pe acele ce includ siguranta si performantele dispozitivului si
efectul lui asupra pacientilor.

2.3.5. Toate incidentele adverse, ca acelea specificate 1n
capitolul VI trebuie si fie complet Inregistrate si comunicate structurii de
specialitate a Ministerului Sanatatii .

2.3.6. Investigatiile trebuie si fie executate sub
responsabilitatea unui practician medical sau a altei persoane calificata
autorizati Intr-un mediu specific.

Practicianul medical sau altd persoand autorizatd trebuie s3
aibi acces la datele clinice si tehnice cu privire la dispozitiv.

2.3.7. Raportul scris, semnat de catre practicianul medical
sau alti persoanid autorizatd responsabild, trebuie si contind o evaluare
criticd a tuturor datelor colectate in timpul investigatiei clinice.

3. Declaratii si proceduri privind dispozitivele pentru
evaluarea performantei:

3.1. Pentru dispozitivele destinate evaludrii performantei,
producitorul sau reprezentantul siu autorizat va intocmi o declaratie care
va contine informatiile prevazute la subpct.3.2.

3.2. Declaratia va contine urmitoarele informatii:

- date care permit identificarea dispozitivului respectiv;

- un plan de evaluare prin care se stabilesc scopul, bazele
medicale tehnice si stiintifice ale evaludrii si numéirul de dispozitive
supuse evaludrii;

- lista laboratoarelor sau altor institutii care participd la
studiul de evaluare;

- data de pornire si programul duratei pentru evaluare si in
cazul dispozitivelor pentru autotestare, locul si numérul persoanelor
implicate;
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- 0 declaratie ca dispozitivul in cauzi este conform cerintelor
prezentei legi si cd au fost luate toate méasurile pentru protectia sanatatii si
sigurantei pacientului, utilizatorului si altor persoane, independent de
aspectele acoperite de evaluare si independent de cele special mentionate
in declaratie.

3.3. Producatorul va pune la dispozitia structurii de
specialitate a Ministerului Sanatatii documentatia care permite intelegerea
proiectului, fabricatiei si performantelor produsului, inclusiv
performantele preconizate, astfel incdt si se poatd face evaluarea
conformititii cu cerintele impuse de prezenta lege. Aceasti documentatie
trebuie pistratd pentru o perioadd de cel putin 5 ani de la data evaluérii
performantelor dispozitivului.

Producitorul va lua toate masurile necesare pentru
asigurarea procesului de fabricatie, astfel incat produsele si fie facute in
conformitate cu documentatia mentionata in primul paragraf.
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ANEXA NR. XI

CRITERIILE PENTRU DESEMNAREA ORGANISMELOR DE
CERTIFICARE NOTIFICATE

1. Organismul de certificare notificat, conducitorul acestuia
si personalul de verificare si evaluare nu trebuie si fie proiectantul,
producétorul, furnizorul, instalatorul sau utilizatorul dispozitivelor pe care
le inspecteaza, nici reprezentantul autorizat al vreuneia din  aceste
persoane. :

Organismul notificat nu poate fi direct implicat in
proiectarea, constructia, vanzarea sau intretinerea dispozitivelor, nici
reprezentantul partilor angajate in aceste activititi. Aceasta nu exclude
posibilitatea unor schimburi de informatii tehnice intre producator si
organism.

2. Organismul notificat si personalul séu trebuie sa efectueze
evaluarea si operatiile de evaluare si verificare la standardul ccl mai inalt
de integritate profesionald §i competentd in domeniul dispozitivelor
medicale si trebuie si fie in afara oricdror presiuni i influente in special
financiare care ar putea influenta decizia lor privind rezultatele
inspectiei in special din partea persoanelor sau grupurilor de persoane
interesate in rezultatul verificarilor.

Dacd organismul notificat subcontracteaza sarcini specifice
in legiturd cu stabilirea i verificarea faptelor trebuie mai intdi sd se
asigure ca subcontractantul indeplineste prevederile prezentei si in special
ale acestei anexe. Organismul notificat va face posibil accesul autoritatilor
nationale la documentele relevante care demonstreazd calificarea si
activitatea subcontractantului.

3. Organismul notificat trebuie sd fie capabil sd execute

toate cerintele repartizate unor astfel de organisme prin ancxcle nr. II-VI,
indiferent daca aceste sarcini sunt executate de cétre organismul respectiv
sau sub responsabilitatea sa, in special trebuie si aiba personalul necesar
si si posede facilititile necesare pentru indeplinirea sarcinilor tehnice si
administrative impuse pentru evaluare si verificare. Ele trebuie, de
asemenea, si aibi acces la echipamentul necesar pentru verificirile
cerute.

4. Organismul notificat trebuie s aiba:
- instruire profesionald pentru operatiile de evaluare si
verificare pentru care organismul a fost desemnat;



